Prior to use, carefully read
the instructions for use.

UNIFAST I

SELF-CURING ACRYLIC RESIN FOR TEMPORARY INLAYS, CROWNS, BRIDGES
AND REPAIRS

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1
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. Construction of temporary inlays, crowns and bridges.
. Repair of fractured dentures.

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or
methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE
A.TEMPORARY INLAYS, CROWNS AND BRIDGES

1. Direct Method — single shade standard technique

1) Take an impression prior to tooth preparation.

2) Coat the prepared teeth and gingival tissue with a thin film of vaseline.

3) Dispense the desired amount of UNIFAST Il powder in a rubber cup and add
liquid. Quickly mix with a plastic spatula for 10-15 seconds. Immediately pour the
mixture into the intended area of the impression. Standard powder to liquid ratio
is 1g of powder to 0.5mL of liquid (1 scale of powder to 1 scale of liquid). Powder
to liquid ratio is adjustable between 2g : ImL and 2g : 1.5mL.

4) Wait until the mixture reaches a soft dough stage.

5) Place the impression in the mouth with pressure.

NOTE:

UNIFAST I starts to set 1 minute after mixing. Make sure to finish

above steps within this period. If a longer working time is desired, store the
powder and liquid in a refrigerator for more than 4 hours.

6) Remove the impression from the mouth before the exothermic reaction starts,
approximately 1 minute and 30 seconds from start of mixing. At this stage,
material still has a rubbery consistency.

7) Allow the UNIFAST I to bench cure in the impression. The setting time is 3
minutes 10 seconds from start of mixing.

8) Remove the temporary appliance from the impression.

9) Adjust and finish in a usual manner. Carefully fit in mouth and establish proper
marginal adaptation and occlusion. The margins can be relined by adding a
layer of freshly mixed UNIFAST III.

NOTE:

In case of making a temporary bridge using pre-fabricated temporary crowns as
pontics, immerse the bridge in water at 50°C for 5 minutes or leave undisturbed
at room temperature for 30 minutes before placing it in the patients’ mouth to
ensure complete setting.

10) After final polishing, lute the inlay/crown/bridge with a temporary cement like
FREEGENOL TEMPORARY PACK.

CLINICAL HINT

The surface of the temporary appliance can be coated with G-COAT PLUS for a
high gloss esthetic result. Refer to the respective manufacturer’s instructions for
use.
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. Direct Method — multi shade standard technique

1) Use a tooth matching Vita shade in the technique as described above (Direct
method, single shade technique 1-8).

2) Trim the incisal area of the temporary restoration.

3) Apply an incisal, enamel or translucent shade in the incisal area, reusing the
impression or by applying with a brush (brush-on technique).

4) Continue with Direct method 9).

. Indirect Method — single shade standard technique

1) Fabricate a stone model using a standard technique.

2) Wax-up the restoration using a standard technique and take an impression /
silicone index.

3) Coat the stone model with a separator such as ACROSEP or MULTI-SEP.

4) Dispense the desired amount of UNIFAST Il powder in a rubber cup and add
liquid, quickly mix with a plastic spatula for 10-15 seconds. Immediately pour the
mixture into the desired area of the impression/silicone index. Standard powder
to liquid ratio is 1g of powder to 0.5mL of liquid (1 scale of powder to 1 scale of
liquid). Powder to liquid ratio is adjustable between 2g : ImL and 2g : 1.5mL.

5) Wait until the mixture reaches a soft dough stage.

6) Place the impression on the model with pressure.

NOTE:

UNIFAST I starts to set 1 minute after mixing. Make sure to finish

above steps within this period. If a longer working time is desired, store the
powder and liquid in a refrigerator for more than 4 hours.

7) Allow the material to set. Setting time is 3 minutes 10 seconds from start of
mixing.

8) Remove the temporary appliance from the impression/silicone index.

9) Clean the inner surface of the temporary appliance using a cotton
pellet soaked with ethanol.

10) Adjust and finish in a usual manner. Carefully fit on the model and establish
proper marginal adaptation and occlusion. The margins can be relined by
adding a layer of freshly mixed UNIFAST IIL
NOTE:

In case of making a temporary bridge using pre-fabricated temporary crowns
as pontics, immerse the bridge in water at 50°C for 5 minutes or leave
undisturbed at room temperature for 30 minutes before placing it in the
patients’ mouth to ensure complete setting.
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CLINICAL HINT
The surface of the temporary appliance can be coated with OPTIGLAZE for a high
gloss esthetic result. Refer to the respective manufacturer’s instructions for use.

11) After final polishing, lute the inlay/crown/bridge with a temporary cement like
FREEGENOL TEMPORARY PACK.

4. Indirect Method — multi shade standard technique
1) Use a tooth matching Vita shade in the technique as described above (Indirect
method, 1-8).
2) Trim the incisal area of the temporary restoration.
3) Apply an incisal, enamel or translucent shade in the incisal area, reusing the
impression/silicone index or by applying with a brush (brush-on technique).
4) Continue with Indirect method 9).
5. Repairing temporary appliances
In case a repair is needed on a temporary appliance, remove the temporary
appliance from the mouth and roughen the fractured surfaces and adjacent areas.
Undercuts should be provided. Apply mixed material and allow the material to set.
For details see above.
NOTE:
Repairs should not be done in the mouth.
B.REPAIR OF A FRACTURED DENTURE

1) Take an impression of the edentulous area in a usual manner and fabricate a stone
model.

2) Roughen the fractured surfaces and adjacent areas of the denture using a bur.
When the denture contains metal, the metal surface should be roughened with a
carbide bur, sandblasted, cleaned with air and treated with METALPRIMER II..

3) Coat the stone model with a separator such as ACROSEP or MULTI-SEP and place
the fractured denture base on the stone model.

4) Dispense the desired amount of UNIFAST I powder in a rubber cup and add
liquid, quickly mix with a plastic spatula for 10-15 seconds. Immediately pour or
apply the mixture onto the fractured area of the denture base. Standard powder to
liquid ratio is 1g of powder to 0.5mL of liquid (1 scale of powder to 1 scale of liquid).
Powder to liquid ratio is adjustable between 2g : ImL and 2g : 1.5mL.
NOTE:
UNIFAST I starts to set 1 minute after mixing. Make sure to finish above steps
within this period. If a longer working time is desired, store the powder and liquid in
a refrigerator for more than 4 hours.

5) Setting time is 3 minutes 10 seconds from start of mixing.

6) After set, adjust, trim excess material and polish in the usual manner.

CLINICAL HINT — Brush on technique

As an alternative to mixing powder and liquid in a rubber cup, dispense the desired
amount of powder and liquid in separate rubber cups. Moisten the tip of the brush
with the liquid and pick up a small amount of powder. Deposit this mixture on the
surface and progressively build up the temporary appliance, pattern or repair by
repeating the procedure. With this technique, the setting time is 3 minutes 30
seconds from start of mixing. Clean the brush with liquid after use or during the work
if necessary.

IMPORTANT NOTE
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. An exothermic reaction will occur during setting. When the uncured material is
placed in the mouth, remove before the temperature starts to increase to avoid burn
or necrosis of pulp.

. Do not use UNIFAST Il to repair denture base materials or to reline pre-fabricated
temporary crowns made out of polycarbonate, polysulfone, or polyethersulfone resin.

. The amount of residual monomer can be reduced by immersing the prosthetic
appliance in water for at least 10 minutes prior to luting in the patient's mouth.

4. Small or thin portions of mixed material may not set properly. Make sure mixed
materials are fully cured before placing/luting in mouth.

SHADES

Al, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8 (Pink Veined)

PACKAGES

1. UNIFAST I 2-1 Package
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Kit contains: Powder 35g A3 (1), Powder 35g A2 (1), Liquid 40g (42mL) (1),
Plastic case (1), Powder measure (1), Liquid measure (1), Disposable dispensing
dish No.2 (5), Rubber cup (1), Plastic spatula (1), Brush No.10 (1)
. Refill Packages
a. Powder 35g (in all shades)
b. Powder 100g (in all shades)
c. Powder 250g (in all shades)*
d. Powder 300g (in all shades)
e. Liquid 40g (42mL)
f. Liquid 100g (104mL)
g. Liquid 2509 (260mL)
h. Plastic Case
i. Disposable dispensing dish No.2 (50)
Brush No.10 (1)

*Only available in limited countries.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool place (4-25°C, 39.2-77.0°F)
away from direct sunlight.
Shelf life: 3 years from date of manufacture.

CAUTION
1. The liquid is flammable. Avoid sources of ignition. Do not keep or use near fire or
high temperature.

. Avoid direct contact of powder, liquid or mixture on skin. In case of contact, wipe
with a cotton pellet or sponge soaked in alcohol and flush with water.

. Avoid direct contact of powder, liquid or mixture on eyes. In case of contact,
immediately flush with water and seek medical attention.

. The liquid is volatile. Use in a well ventilated area. If mixed material is placed in the
mouth before set, advise patients to breath through the nose.

. Do not pour the powder or liquid remaining in the rubber cup back into the bottle.

Do not mix UNIFAST Il with UNIFAST Trad or any other acrylic resin products.

. Do not use a brush or rubber cup which are used with other acrylic resin as this
may delay or inhibit setting.

. Wear a dust-protective mask when finishing and polishing the set material.

. Liquid may turn yellow with time, but this will not affect its function.

. The liquid should not be left in the rubber cup for prolonged period of time as it
changes the handling property.

11. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear
should always be worn.

. In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions
are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
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Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according

to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this
device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for
deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of
contaminants.

Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product
according to regional/national guidelines.
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Vor der Benutzung bitte die
Gebrauchsanweisung griindlich lesen!

NIFAST I

SELBSTHARTENDES ACRYL-MATERIAL FUR PROVISORISCHE KRONEN, BRUCKEN,
INLAYS UND REPARATUREN

Nur zur Verwendung durch zahnmedizinisches Fachpersonal fur die angegebene
Verwendungszwecke.

INDIKATIONEN
1. Herstellung von provisorischen Inlays, Kronen und Briicken.
2. Reparatur von gebrochenen Prothesen.

GEGENANZEIGEN
Dieses Produkt darf nicht an Patienten verwendet werden, die eine Allergie gegen
Methylacrylatmonomer oder Methylacrylatpolymer haben.

VERARBEITUNG .
A.PROVISORISCHE INLAYS; KRONEN UND BRUCKEN
1. Direkte Methode - Einfarbentechnik

1) Vor der Praparation einen Abdruck anfertigen.

2) Die préparierten Zéhne und das umliegende gingivale Gewebe mit einem diinnen
Vaselinefilm abdecken.

3) Die bendtigte Menge UNIFAST II Pulver in ein Anmischschélchen geben und
die Flussigkeit hinzufiigen. Schnell mit einem Kunststoffspatel ca. 10 — 15 Sek.
lang anmischen. Die fertiggemischte Masse schnell in den gewiinschten
Bereich der Abformung einfiilllen. Das Standardverhéltniss Pulver — Flussigkeit
betragt 1g Pulver zu 0,5 mL Flussigkeit (Ein Teilstrich Pulver zu einem Teilstrich
Flussigkeit). Das Verhaéltniss ist im Bereich von 2g Pulver:

1 mL Flussigkeit zu 2 g Pulver : 1,5 mL Fliissigkeit variabel.
4) Das Material etwas anhérten lassen, bis eine weich-teigige Konsistenz erreicht ist.
5) Die Abformung mit Druck im Mund plazieren.
Anm.:
UNIFAST I beginnt eine Minute nach dem Anmischbeginn mit dem Ausharten.
Um eine langere Verarbeitungszeit zu erreichen, Pulver und Flissigkeit mind.
vier Stunden lang gekuhlt aufbewahren.

6) Die Abformung aus dem Mund entnehmen, bevor ca 1,5 Minuten nach dem
Anmischen die exotherme Reaktion beginnt. Zu diesem Zeitpunkt hat das
Material eine gummiartige Konsistenz.

7) Das UNIFAST Ilin der Abformung aushérten lassen. Die Aushértezeit betragt
3 Minuten 10 Sekunden ab Beginn des Anmischens.

8) Die provisorische Restauration aus der Abformung entnehmen.

9) Anpassen und Finieren erfolgt auf tiblichem Weg. Vorsichtig einpassen und auf
geringen Randspalt sowie eine gute Okklusion priifen. Evtl. Randspalte konnen
durch Auftragen von frisch angemischtem UNIFAST Il ausgeglichen werden.
Anm.:

Sollten bei Herstellung einer provisorischen Briicke vorgefertigte Kronen
verwendet werden, die Briicke vor dem Einsetzen bitte 5 Minuten lang in 50°C
warmen Wasser oder 30 Minuten bei Raumtemperatur komplett ausharten
lassen.

10) Nach dem Polieren das Provisorium mit einem Befestigungszement fiir temporare
Befestigung, wie z. B. FREEGENOL TEMPORARY PACK einsetzen.

PRAKTISCHER HINWEIS

Die Oberflache der provisorischen Restauration kann zum Erzielen eines
hochglénzenden asthetischen Finishs mit G-COAT PLUS gem. der
Verarbeitungsanleitung von G-COAT PLUS veredelt werden.

2. Direkte Methode — Mehrfarbtechnik

1) Einen den Farbton der Zahne entsprechenden Vita-Farbton auswéhlen und wie
unter Direkte Methode — Einfarbentechnik in den Schritten 1-8 beschrieben eine
Restauration herstellen.

2) Den incisalen Bereich der Restauration trimmen.

3) Einen passenden Incisal-, Schmelz- (Enamel) oder Transzlucentfarbton
entweder direkt mit einem Pinsel oder aber durch Wiederverwendung der
Abformung auftragen.

4) Weiteres Vorgehen wie bei der direkten Methode — Einfarbentechnik ab Schritt 9.

3. Indirekte Methode - Einfarbentechnik

>

3

®

1) Ein Gipsmodell herstellen.

2) Die Restauration aufwachsen und eine Abformung / einen Silikonschliissel
erstellen.

3) Das Gipsmodell mit einem Separator wie ACROSEP oder MULTI-SEP
beschichten.

4) Die benétigte Menge UNIFAST III Pulver in ein Anmischschélchen geben und
die Flussigkeit hinzufiigen. Schnell mit einem Kunststoffspatel ca. 10 — 15 Sek.
lang anmischen. Die fertiggemischte Masse schnell in den gewiinschten
Bereich der Abformung / des Silikonschlissels einftllen. Das
Standardverhaltniss Pulver — Flussigkeit betragt 1g Pulver zu 0,5 mL Flussigkeit
(Ein Teilstrich Pulver zu einem Teilstrich Flissigkeit). Das Verhaltniss ist im Bereich
von 2g Pulver: 1 mL Flussigkeit zu 2 g Pulver : 1,5 mL Flussigkeit variabel.

5) Das Material etwas anhérten lassen, bis eine weich-teigige Konsistenz erreicht ist.

6) Die Abformung bzw. den Silikonschlussel mit Druck auf das Modell pressen.
Anm.:
UNIFAST Il beginnt eine Minute nach dem Anmischbeginn mit dem Aushérten.
Um eine langere Verarbeitungszeit zu erreichen, Pulver und Flussigkeit mind.
vier Stunden lang gekuihlt aufbewahren.

7) Das Material ausharten lassen; die Aushartezeit betragt 3 Min. und 10 Sek. ab
Beginn des Anmischens.

8) Das Provisorium aus der Abformung / dem Silikonschltssel entnehmen.

9) Die innere Oberflache des Provisorium mit einem Alkoholgetréankten Tupfer
reinigen.

10) Anpassen und Finieren erfolgt auf tiblichem Weg. Vorsichtig am Modell aufpassen

und auf geringen Randspalt sowie eine gute Okklusion priifen.
Evtl. Randspalte kénnen durch Auftragen von frisch angemischtem UNIFAST I
ausgeglichen werden.
Anm.:
Sollten bei Herstellung einer provisorischen Briicke vorgefertigte Kronen
verwendet werden, die Briicke vor dem Einsetzen bitte 5 Minuten lang in 50°C
warmen Wasser oder 30 Minuten bei Raumtemperatur komplett ausharten lassen.

PRAKTISCHER HINWEIS:
Die Oberflache der provisorischen Restauration kann zum Erzielen eines
hochgléanzenden &sthetischen Finishs mit OPTIGLAZE veredelt werden.

11) Nach dem Polieren das Provisorium mit einem Befestigungszement fiir temporére

Befestigung, wie z. B. FREEGENOL TEMPORARY PACK einsetzen.

Indirekte Methode - Mehrfarbtechnik

1) Einen zur Zahnfarbe passenden Vita-Farbton auswéhlen und wie unter Indirekte
Methode, Einfarbtechnik, Schritte 1-8 eine Restauration herstellen.

2) Denincisalen Bereich der Restauration trimmen.

3) Einen passenden Incisal-, Schmelz- (Enamel) oder Transzlucentfarbton entweder
direkt mit einem Pinsel oder aber durch Wiederverwendung der Abformung / des
Silikonschliissels auftragen.

4) Weiteres Vorgehen wie bei der direkten Methode —Einfarbentechnik ab Schritt 9.

. Reparatur einer provisorischen Restauration Im Falle einer Reparatur das

Provisorium aus dem Mund entnehmen und die Bruchstellen aufrauhen. Es sollten
Unterschnitte vorhanden sein. Angemischtes Material auftragen und ausharten
lassen wie beschrieben.

Anm.:

Reparaturen sollten nicht in der Mundhéhle ausgefiihrt werden.

REPARATUR EINER GEBROCHENEN RESTAURATION

1) Eine Abformung des zahnlosen Bereichs im Mund erstellen und daraus ein

Gipsmodell herstellen.

2) Die gebrochenen Oberflachen anrauhen. Bei metallbasierten Restaurationen die

Oberflachen anrauhen, sandstrahlen, reinigen und mit METALPRIMER II
vorbehandeln.

3) Das Gipsmodell mit einem Separator wie ACROSEP oder MULTI-SEP

beschichten und die gebrochene Restauration auf das Modell legen.

4) Die bendtigte Menge UNIFAST I Pulver in ein Anmischschélchen geben und die

Flussigkeit hinzuftigen. Schnell mit einem Kunststoffspatel ca. 10 — 15 Sek. lang
anmischen. Die fertiggemischte Masse sofort anschlieend auf die Bruchstelle
aufgeben bzw. aufgiessen. Das Standardverhaltniss Pulver — Flussigkeit betragt

1g Pulver zu 0,5 mL Flussigkeit (Ein Teilstrich Pulver zu einem Teilstrich Fliissigkeit).
Das Verhéltniss ist im Bereich von 2g Pulver: 1 mL Fliissigkeit zu 2 g

Pulver : 1,5 mL Flussigkeit variabel.

Anm.:

UNIFAST II beginnt eine Minute nach dem Anmischbeginn mit dem Ausharten.

Um eine langere Verarbeitungszeit zu erreichen, Pulver und Flussigkeit mind. vier
Stunden lang gekihlt aufbewahren.

5) Die Aushartezeit betragt 3 Minuten und 10 Sekunden ab Beginn des Anmischens.
6) Nach dem Ausharten wenn nétig anpassen und dann polieren und finieren.

PRAKTISCHER HINWEIS - Pinseltechnik

Alternativ zum Anmischen des Materials in einem Anmischschélchen kénne die
benétigten Pulver- und Fliissigkeitsmengen in zwei getrennte Schalchen gegeben
werden. Den Pinsel mit der Flussigkeit anfeuchten und eine kleine Menge Pulver
aus dem zweiten Schalchen aufnehmen. Diese Mischung mit dem Pinsel auftragen,
und so Schritt fiir Schritt die gewtinschte Restauration / Reparatur aufbauen. Die
Aushartezeit von 3 Minuten 30 Sekunden wird auch hier vom Beginn des (einzelnen)
Anmischvorgangs an gerechnet. Den Pinsel bei Bedarf und nach Abschluf mit der
Flissigkeit reinigen.

WICHTIGE ANMERKUNG

1. Beim Ausharten entsteht eine exotherme (warmeentwickelnde) Reaktion. Das nicht
ausgehartete Material muf? vor dem Beginn der Warmeentwicklung aus dem Mundraum
entfernt werden, um eine Pulpenschédigung / Pulpennekrose zu vermeiden!
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UNIFAST I nicht zur Reparatur von Restaurationen aus - bzw. unter Verwendung

von vorgefertigten Zahnkronen aus folgendem Materialien verwenden:
Polycarbonate, Polysulfone und Polyethersulfone.
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. Die in der Restauration verbleibende Monomermenge kann durch Wassern der

Restauration fiir mindestens 10 Minuten vor dem Zementieren verringert werden.

IS

. Sehr geringe Materialmengen bzw. Materialstarken kénnen evtl. nicht korrekt aushérten;

deshalb die korrekte Aushéartung vor dem Einsetzen kontrollieren.

FARBTONE

Al,

A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8 (Pink Veined)

PACKUNGEN
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. UNIFAST I 2-1 PACKUNG

Enthalten sind: Pulver 35g A3 (1), Pulver 35g A2 (1), Flussigkeit 40g (42mL) (1),
Kunststoffdose (1), PulvermaR (1), FlussigkeitsmaR (1), Einwegschalchen No.2 (5),
Gummisschélchen (1), Kunststoffspatel (1), Pinsel No.10 (1)
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EINZELPACKUNGEN

Pulver 35g (alle Farbtone)

. Pulver 100g (alle Farbténe)
. Pulver 250g (alle Farbtone)*
. Pulver 300g (alle Farbténe)

Flissigkeit 100g (104mL)

. Fliissigkeit 2509 (260mL)

. Kunststoffdose
Einwegschélchen No.2 (50)
Pinsel No.10 (1)

b.
c
d
e. Flissigkeit 40g (42mL)
f.
g
h
i

*Nur in bestimmten Landern verfuigbar.

AUFBEWAHRUNG

Fiir eine optimale Leistung an einem kiihlen (4-25°C) vor Sonnenlicht geschitzten Ort
aufbewahren.

Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum.

VORSICHT
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Die Flussigkeit ist brennbar. Zundquellen fernhalten. Nicht in der Nahe von Flammen oder
hohen Temperaturen aufbewahren oder benutzen.

Direkten Kontakt von Pulver, Fliissigkeit oder angemischtem Material mit der Haut vermeiden.
Bei Hautkontakt mit einem alkoholgetrankten Tupfer reinigen und mit Wasser spiilen.
Direkten Kontakt von Pulver, Flussigkeit oder angemischtem Material mit den Augen
vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spiilen und einen Arzt aufsuchen.

. Die Flussigkeit ist flichtig. Nur an gut beliifteten Orten verwenden. Wenn

angemischtes, nicht ausgehartetes Material in der Mundhéhle angewandt wird, den Patienten
durch die Nase atmen lassen.

Pulver- oder Flissigkeitsreste nicht zuriick in die Flaschen geben.

UNIFAST I nicht mit UNIFAST Trad oder anderen acrylbasierenden Produkten mischen.
Keine Pinsel oder Schalchen verwenden, die mit anderen acrylbasierten Produkten
verwendet wurden, da sich sonst die Aushartung verzégern oder verschlechtern kann.

Beim Finieren / Polieren / Trimmen eine Staubschutzmaske tragen.

Eine gelbfarbung der Flissigkeit hat keine Auswirkung auf die Qualitat.

. Die Fliissigkeit nicht langere Zeit im Gummischalchen belassen, da sich die

Verarbeitungseigenschaften veréandern kénnen.

Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille tragen.

In seltenen Fallen kann es zu einer Sensibilisierung beim Umgang mit diesem Material
kommen. Bei Auftreten einer solchen Reaktionen die Anwendung abbrechen und einen
Arzt aufsuchen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird,

kénnen geméanr dem GHS als gefahrlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den

Sicherheitsdatenbléattern vertraut, die unter folgendem Link erhaltlich sind:
http://www.gceurope.com

Die Sicherheitsdatenbléatter kénnen Sie auBerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen
Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel
erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschadigung
untersuchen. Bei Beschadigung, Material entsorgen.

NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material griindlich reinigen und vor Feuchtigkeit
schiitzen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

Desinfizieren Sie mit einem fur Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level
registered) Desinfektionsmittel.

Zuletzt aktualisiert : 04/2017
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Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d’emploi.

NIFAST I

RESINE ACRYLIQUE CHEMOPOLYMERISABLE POUR INLAYS, COURONNES,
BRIDGES TEMPORAIRES ET REPARATIONS

Uti
d'u

lisation par un professionnel de I'Art Dentaire et selon les recommandations
tilisations.

RECOMMANDATIONS
1. Réalisation de couronnes, bridges et inlays provisoires.
2. Réparation de prothéses fracturées.

CONTRE INDICATIONS
Eviter d'utiliser ces produits chez des patients présentant une allergie connue aux
monomeres ou polyméres méthacrylates.

MODE D’EMPLOI
A.COURONNES, BRIDGES ET INLAYS PROVISOIRES
1. Méthode directe — technique standard une seule teinte

I
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1) Prendre une empreinte avant de préparer la dent.

2) Enduire la dent préparée et les tissus gingivaux d’une fine couche de vaseline.

3) Distribuer la quantité souhaitée de poudre UNIFAST Il dans le godet en
caoutchouc et ajouter le liquide. Mélanger rapidement avec une spatule en
plastique pendant 10-15 secondes. Verser imnmédiatement le mélange sur la zone
concernée. Le ratio standard Poudre/Liquide est de 1g de poudre pour 0.5mL de
liquide (1 dose de poudre et 1 dose de liquide). Le ratio Poudre / Liquide est
ajustable entre 2g : 1mL et 2g : 1.5mL.

4) Attendre que le mélange devienne lisse.

5) Placer I'empreinte en bouche en appliquant une pression.

NOTE:

UNIFAST I débute sa prise 1 minute apres le mélange. Assurez-vous que
toutes les étapes précédentes sont respectées pendant ce laps de temps. Pour
augmenter le temps de travail, conserver la poudre et le liquide au réfrigérateur
pendant au moins 4 heures.

6) Retirer 'empreinte de la bouche avant le début de la réaction exothermique,
c'est-a-dire environ 1 minute 30 secondes a partir du début du mélange. A ce
stade, le matériau a encore une consistance caoutchouteuse.

7) Le temps de prise est de 3 minutes 10 secondes a partir du début du mélange.

8) Retirer I'appareil provisoire de I'empreinte.

9) Ajuster et finir de fagon habituelle. Ajuster soigneusement en bouche et réaliser
I'adaptation marginale et I'occlusion appropriées. Les bords peuvent étre
rebasés en ajoutant une nouvelle couche d’'UNIFAST IIL
NOTE:

Dans le cas de réalisation de bridge provisoire utilisant des couronnes provisoires
préfabriquées comme les pontiques, immerger le bridge dans de I'eau a 50°C
pendant 5 minutes ou laisser a température ambiante pendant 30 minutes avant de
le placer dans la bouche du patient pour assurer une prise compléte.

10) Apres le polissage final, coller I'inlay/couronne/bridge avec un ciment provisoire
comme le FREEGENOL TEMPORARY PACK.

ASTUCE CLINIQUE

La surface de I'appareil provisoire peut étre enduite de G-COAT PLUS (traitement de
surface photopolymérisable) pour un meilleur résultat esthétique.

Respecter le mode d’emploi du fabricant.

Méthode directe — technique standard multi teintes

1) Appliquer le protocole ci-dessus (méthode directe, technique une seule teinte
de 1-8).

2) Tailler le bord incisal de la restauration provisoire.

3) Appliquer une teinte translucide, incisale ou émail sur le bord incisal en réutilisant
I'empreinte ou par application avec un pinceau (technique au pinceau).

4) Continuer selon le point 9) Méthode directe.

. Méthode Indirecte —technique standard une seule teinte

1) Réaliser un modéle en platre selon la technique classique.

2) Faire une wax-up en cire selon la technique classique et réaliser une clé en
silicone.

3) Enduire le modéle en platre avec un séparateur comme le ACROSEP ou le
MULTI-SEP.

4) Disposer la quantité de poudre UNIFAST Il souhaitée dans un godet en
caoutchouc et ajouter le liquide. Mélanger rapidement avec une spatule en
plastique pendant 10-15 secondes. Verser immédiatement le mélange dans la
zone concernée ou dans la clé en silicone. Le ratio standard de poudre/liquide
est de 1g pour 0.5mL (ler niveau de poudre, ler niveau du liquide). Le ratio
poudre/liquide est ajustable entre 2g : ImL et 2g : 1.5mL.

5) Attendre jusqu’a ce que le mélange devienne lisse.

6) Placer I'empreinte sur le modéle en exercant une légére pression.

NOTE:

UNIFAST I débute sa prise 1 minute aprés le mélange. Assurez-vous que les
étapes précédentes sont bien terminées pendant ce laps de temps. Pour
augmenter le temps de travail, conserver la poudre et le liquide au moins 4 heures
au réfrigérateur.

7) Laisser prendre le matériau. Le temps de prise est de 3 minutes 10 secondes a
partir du début du mélange.

8) Retirer I'appareil provisoire de I'empreinte/clé en silicone.

9) Nettoyer la surface interne de I'appareil provisoire avec une boulette de coton
imbibée d'éthanol.

10) Ajuster et finir de fagon habituelle. Ajuster sur le modele et réaliser 'adaptation
marginale et I'occlusion appropriée. Les bords peuvent étre rebasés avec une
nouvelle couche d’UNIFAST IIL

NOTE:

En cas de réalisation de bridge provisoire avec une couronne provisoire
préfabriquée comme un pontique, immerger le bridge dans de I'eau a 50°C
pendant 5 minutes ou laisser a température ambiante pendant 30 minutes avant de
placer dans la bouche du patient pour assurer une prise complete.

ASTUCE CLINIQUE

La surface de I'appareil provisoire peut étre recouverte de OPTIGLAZE (vernis de
protection photopolymérisable) pour un meilleur résultat esthétique.

Suivre les instructions du fabricant.

11) Apres le polissage final, sceller le bridge/inlay/couronne avec un scellement
provisoire comme le FREEGENOL TEMPORARY PACK.

4. Méthode Indirecte — technique standard multi couches
1) Appliquer le protocole ci-dessus (Méthode indirecte de 1-8).
2) Tailler le bord incisal de la restauration provisoire.
3) Appliquer une teinte translucide, incisale ou émail sur le bord incisal en réutilisant

I'empreinte ou par application avec un pinceau (technique au pinceau).

4) Continuer selon la méthode indirecte 9).

5. Réparation des appareils provisoires
Si la réparation d'un appareil provisoire est nécessaire, retirer I'appareil de la bouche
et rendre rugueuse les surfaces fracturées et les bords adjacents. Des zones
dépolies doivent étre réalisées. Appliquer le matériau mélangé et laissez-le prendre.
Pour plus de détails voir ci-dessus.
NOTE:
Les réparations ne doivent pas se faire en bouche.

B. REPARATION DE PROTHESE FRACTUREE

1) Prendre une empreinte de la zone édentée de fagon habituelle et réaliser un modéle

en platre.

2) Rendre rugueuse les surfaces fracturées et les zones adjacentes de la prothese

avec une fraise. Lorsque la prothese contient du métal, la surface métallique doit étre
rendue rugueuse avec une fraise en carbure de tungsténe. Sabler, nettoyer avec de
I'air et traiter la surface avec METALPRIMER II.

3) Enduire le modéle en platre avec un séparateur comme ACROSEP ou MULTI-SEP et

placer sur la base de la prothése fracturée sur le modeéle en platre.

4) Mettre la quantité désirée de poudre UNIFAST Il dans un godet en caoutchouc,

ajouter le liquide et mélanger rapidement avec une spatule en plastique pendant
10-15 secondes. Verser immédiatement le mélange sur la surface fracturée de la
base de la prothése. Le ratio poudre/liquide est de 1g de poudre pour 0.5mL de
liquide (ler niveau de poudre et ler niveau de liquide). Le ratio poudre/liquide est
ajustable entre 2g : ImL et 2g : 1.5mL.

NOTE:

UNIFAST Il commence sa prise 1 minute aprés le mélange. Assurez-vous que
les étapes précédentes sont bien terminées pendant ce laps de temps. Pour
augmenter le temps de travail, conserver la poudre et le liquide au moins 4 heures
au réfrigérateur.

5) Le temps de prise est de 3 minutes 10 secondes a partir du début du mélange.
6) Apres la prise, ajuster, retirer les excés de matériau et polir de fagon habituelle.

ASTUCE CLINIQUE — Technique au pinceau

Alternative au mélange de la poudre et du liquide dans un godet en caoutchouc :
déposer séparément dans des godets en caoutchouc la quantité désirée de poudre
et de liquide. Humidifier la pointe du pinceau avec le liquide et prenez une petite
quantité de poudre. Déposer le mélange sur la surface et monter progressivement

‘appareil provisoire, modele ou réparation en répétant la procédure. Le temps de

prise de cette technique est de 3 minutes 30 secondes a partir du début du
mélange. Nettoyer le pinceau avec le liquide UNIFAST Il aprés utilisation ou
pendant le travail si nécessaire.

NOTES IMPORTANTES

1. Une réaction exothermique se produit pendant la prise. Lorsque le matériau non
polymérisé est mis en bouche, n'oubliez pas de le retirer avant la montée en
température pour éviter brilures et nécroses pulpaire.

2. Ne pas utiliser UNIFAST III pour rebaser des couronnes provisoires préfabriquées
ou réparer des protheéses a base de polycarbonate, polysulfone, ou de résine
polyéthersulfone.

3. La quantité de monomere résiduel peut étre réduite par immersion de I'appareil
prothétique dans I'eau pendant au moins 10 minutes avant son scellement en bouche.

4. |l peut arriver que de petites ou fines portions de matériau mélangé ne soient pas
correctement polymérisés. Assurez-vous que les matériaux mélangés sont
correctement polymérisés avant de les placer/coller en bouche.
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INTES

Al, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Rose, Pink), No.8 (Rose veiné, Pink Veined)

CONDITIONNEMENT

1. UNIFAST I Coffret 2-1
Contenu du Kit : Poudre 35g A3 (1), Poudre 35g A2 (1), Liquide 40g (42mL) (1),
cas plastifié (1), mesure de poudre (1), mesure de liquide (1), plateau jetable No.2
(5), godet en caoutchouc (1), spatule en plastique (1), pinceau No.10 (1)
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. Recharges :

. Poudre 35g (toutes teintes)
. Poudre 100g (toutes teintes)
. Poudre 250g (toutes teintes)*

. Liquide 40g (42mL)
Liquide 100g (104mL)

. Liquide 250g (260mL)

. Cas plastifié
Plateau de mélange jetable No.2 (50)
Pinceau No.10 (1)

a
b.
c
d. Poudre 300g (toutes teintes)
e
f.
g
h
i.

*Disponible seulement dans certains pays.
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ur des performances optimales, conserver dans un endroit frais (4-25°C, 39.2-77.0°F)

loin des rayons directs du soleil.
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remption : 3 ans a partir de la date de fabrication.

PRECAUTIONS
1. Le liquide est inflammable. Eviter toutes sources d'ignition. Ne pas utiliser proche d’une
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flamme ou des températures élevées.

Eviter le contact de la poudre, ou du liquide ou du mélange avec la peau. En cas de contact,
essuyer avec une boulette de coton ou une éponge enduite d'alcool puis rincée a I'eau.
Eviter le contact de la poudre, ou du liquide ou du mélange avec les yeux. En cas de contact,
rincer immédiatement avec de I'eau et consulter un médecin.

. Le liquide est volatile. Utiliser dans une piéce bien ventilée. Si le matériau mélangé est placé

en bouche avant la prise, demander au patient de souffler par le nez.
Ne pas remettre les restes de poudre ou de liquide dans leur flacon respectif.
Ne pas mélanger UNIFAST ITavec UNIFAST Trad ou tout autre résine acrylique.

. Ne pas utiliser un pinceau ou un godet ayant servi a d'autres résines acryliques.

Cela pourrait retarder ou inhiber la prise.
Porter un masque de protection lors de la finition et du polissage du matériau pris.
Le liquide peut devenir jaune avec le temps sans pour autant affecter ses propriétés.

. Le liquide ne doit pas étre laissé dans le godet pendant une longue période au risque de voir

ses propriétés de manipulation modifiées.
Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de
sécurité doit étre porté.

. Dans de rares cas, ce produit peut entrainer des réactions allergiques chez certaines

personnes. Sitel est le cas, cessez d'utiliser ce produit et consulter un médecin.

rtains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi peuvent étre classés comme

dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité

dis

ponibles sur:

http://www.gceurope.com
Elles peuvent également étre obtenues auprés de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Systemes de distribution multi-usage: pour éviter toute contamination croisée entre les
patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. Inmédiatement
aprés utilisation, inspecter le dispositif et I'étiquette. Jeter le dispositif s'il est endommagé.
NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir I'asséchement et
I'accumulation de contaminants.

Dé:

sinfecter avec un produit de contréle de l'infection de niveau intermédiaire selon les

directives régionales / nationales.

Dei

rniere mise a jour : 04/2017
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Leggere attentamente le
istruzioni prima dell'uso.

NIFAST II

RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZZANTE PER INLAYS, PONTI E CORONE
PROVVISORI E PER RIPARAZIONI

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE
1. Realizzazione di inlay, corone e ponti provvisori.
2. Riparazione di protesi mobili fratturate.

CONTROINDICAZIONI
Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al
polimero di metacrilato.

ISTRUZIONI PER L'USO
A.INLAY, CORONE E PONTI PROVVISORI
1. Metodo diretto — tecnica standard monocromatica
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1) Rilevare I'impronta prima di preparare il dente.

2) Rivestire il dente preparato e il tessuto gengivale con uno strato sottile di vaselina.

3) Erogare la quantita desiderata di polvere UNIFAST Il v ersandola in una vaschetta
di gomma e aggiungere il liquido. Miscelare rapidamente con una spatola di
plastica per 10-15 secondi. Versare immediatamente la miscela nell'area
dell'impronta. Il rapporto standard tra polvere e liquido & 1g di polvere per 0,5mL di
liquido (1 tacca di polvere per una tacca di liquido). Il rapporto polvere-liquido &
regolabile tra 2g : ImL e 2g : 1,5mL.

4) Attendere che la miscela raggiunga una consistenza morbida e pastosa.

5) Inserire in bocca il materiale per impronte e applicare pressione.

NOTA:

UNIFAST [inizia a indurire 1 minuto dopo la miscelazione e pertanto i
passaggi indicati sopra devono essere terminati entro questo periodo di tempo.
Se si vuole disporre di un tempo di lavorazione maggiore, si consiglia di
conservare la polvere e il liquido in frigorifero per oltre 4 ore.

6) Estrarre I'impronta dalla bocca prima che inizi la reazione esotermica, ovvero circa
1 minuto e 30 secondi dopo I'inizio della miscelazione. A questo punto il materiale
ha ancora una consistenza gommosa.

7) Lasciare che UNIFAST ITindurisca al banco nell'impronta. Il tempo di indurimento
e pari a 3 minuti e 10 secondi dall'inizio della miscelazione.

8) Estrarre il provvisorio dall'impronta.

9) Regolare e rifinire nel modo consueto. Inserire con cura in bocca e definire il
corretto adattamento dei margini e I'occlusione. | margini possono essere ribasati
aggiungendo uno strato di UNIFAST Il preparato e miscelato al momento.

NOTA:
Nel caso in cui si realizzasse un ponte provvisorio usando come elementi delle
corone provvisorie prefabbricate, il ponte deve essere immerso in acqua a 50°C
per 5 minuti o deve essere lasciato riposare a temperatura ambiente per 30 minuti
prima di poterlo posizionare nella bocca del paziente in modo tale da consentirne il
completo indurimento.

10) Dopo aver terminato la lucidatura finale, cementare I'inlay, la corona o il ponte con
un cemento provvisorio quale FREEGENOL TEMPORARY PACK.

CONSIGLIO CLINICO

La superficie del provvisorio puo essere rivestita con G-COAT PLUS per ottenere una
maggior lucentezza e un risultato estetico di elevata qualita.

Consultare le istruzioni per I'uso del produttore.

Metodo diretto — tecnica standard policromatica
1) Usare una scala colori Vita per rilevare il colore corretto come nella tecnica
descritta precedentemente (metodo diretto, tecnica monocromatica 1-8).
2) Rifinire l'area incisale del restauro provvisorio.
3) Applicare un colore incisale, smalto o traslucido, sull'area incisale, riutilizzando
I'impronta o applicandolo con un pennello (techica a pennello).
4) Proseguire come descritto al punto 9) del metodo diretto precedente.
. Metodo indiretto — tecnica standard monocromatica
1) Realizzare un modello in gesso utilizzando una tecnica standard.
2) Eseguire la ceratura diagnostica del restauro impiegando una tecnica standard
e rilevare un impronta/indice in silicone.
3) Rivestire il modello in gesso con un separatore quale ACROSEP o MULTI-SEP.
4) Erogare la quantita desiderata di polvere UNIFAST Il versandola in una vaschetta
di gomma e aggiungere il liquido. Miscelare rapidamente con una spatola di
plastica per 10-15 secondi. Versare immediatamente la miscela nell'area
dell'impronta/indice in silicone. Il rapporto standard tra polvere e liquido e 1g di
polvere per 0,5mL di liquido (1 tacca di polvere per una tacca di liquido).
Il rapporto polvere-liquido & regolabile tra 2g : ImL e 2g : 1,5mL.
5) Attendere che la miscela assuma una consistenza morbida e pastosa.
6) Applicare I'impronta sul modello facendo pressione.
NOTA:
UNIFAST Iinizia a indurire 1 minuto dopo la miscelazione e pertanto i passaggi
indicati sopra devono essere terminati entro questo periodo di tempo. Se si vuole
disporre di un tempo di lavorazione maggiore, si consiglia di conservare la polvere
e il liquido in frigorifero per oltre 4 ore.
7) Lasciar indurire il materiale. Sono necessari 3 minuti e 10 secondi dall'inizio della
miscelazione.
8) Togliere il provvisorio dall'impronta/indice di silicone.
9) Pulire la superficie interna del provvisorio utilizzando un cilindro di cotone
imbevuto di etanolo.
10) Regolare e rifinire nel modo consueto. Inserire con cura in bocca e definire il
corretto adattamento dei margini e I'occlusione. | margini possono essere ribasati
aggiungendo uno strato di UNIFAST IIl preparato e miscelato al momento.
NOTA:
Nel caso in cui si realizzasse un ponte provvisorio usando come elementi delle
corone provvisorie prefabbricate, il ponte deve essere immerso in acqua a 50°C
per 5 minuti o deve essere lasciato riposare a temperatura ambiente per 30 minuti
prima di poterlo posizionare nella bocca del paziente in modo tale da consentirne il
completo indurimento.

CONSIGLIO CLINICO

La superficie del provvisorio puo essere rivestita con OPTIGLAZE per ottenere una
maggior lucentezza e un risultato estetico di elevata qualita.

Consultare le istruzioni per I'uso del produttore.

11) Dopo aver terminato la lucidatura finale, cementare I'inlay, la corona o il ponte
con un cemento provvisorio quale FREEGENOL TEMPORARY PACK.

4. Metodo indiretto — tecnica standard policromatica
1) Usare una scala colori Vita per rilevare il colore corretto come nella tecnica
descritta precedentemente (metodo indiretto, punti 1-8).
2) Rifinire I'area incisale del restauro provvisorio.
3) Applicare un colore incisale, smalto o traslucido, sull'area incisale, riutilizzando
I'impronta/indice in silicone o applicandolo con un pennello (tecnica a pennello)
4) Proseguire come descritto al punto 9) del metodo indiretto precedente.
5. Riparazioni di manufatti provvisori
Nel caso in cui fosse necessario riparare un provvisorio, togliere il provvisorio dalla
bocca del paziente e irruvidire le superfici fratturate e le aree adiacenti.
Creare dei sottosquadri. Applicare il materiale miscelato e lasciare che indurisca.
Per i dettagli, fare riferimento a quanto illustrato precedentemente.
NOTA:
Le riparazioni non devono essere eseguite in bocca.
B. RIPARAZIONE DI UNA PROTESI MOBILE FRATTURATA

1) Rilevare un impronta dell'area edentula seguendo la procedura standard e realizzare

un modello in gesso.

2) Irruvidire le superfici fratturate e le aree adiacenti della protesi usando una fresa.

Quando la protesi contiene metallo, & necessario irruvidire la superficie in metallo
usando una fresa al carburo, sabbiarla, pulirla con aria e trattarla con
METALPRIMER II.

3) Rivestire il modello in gesso con un separatore quale ACROSEP o MULTI-SEP e

posizionare la base della protesi fratturata sul modello in gesso.

4) Erogare la quantita desiderata di polvere UNIFAST II versandola in un contenitore di

gomma e aggiungere il liquido. Miscelare rapidamente con una spatola di plastica per
10-15 secondi. Versare o applicare immediatamente la miscela sull'area fratturata
della base protesica. Il rapporto standard tra polvere e liquido & 1g di polvere per
0,5mL di liquido (1 tacca di polvere per una tacca di liquido). Il rapporto
polvere-liquido e regolabile tra 2g : ImL e 2g : 1,5mL.

NOTA:

UNIFAST Iinizia a indurire 1 minuto dopo la miscelazione e pertanto i passaggi
indicati sopra devono essere terminati entro questo periodo di tempo. Se si vuole
disporre di un tempo di lavorazione maggiore, si consiglia di conservare la polvere

e il liquido in frigorifero per oltre 4 ore.

5) Il tempo di indurimento ammonta a 3 minuti e 10 secondi dall'inizio della

miscelazione.

6) Una volta che il materiale si & indurito, eliminare il prodotto in eccesso e lucidare

come di consueto.

SUGGERIMENTO CLINICO — Tecnica con pennello

Invece di miscelare polvere e liquido nella vaschetta di gomma, come alternativa si
puo erogare la quantita desiderata di polvere e di liquido in vaschette separate.
Inumidire la punta del pennello con il liquido e prelevare una piccola quantita di
polvere. Applicare la miscela sulla superficie e stratificare gradualmente il
provvisorio, la struttura o la riparazione ripetendo la procedura. Con questa tecnica,
il tempo di indurimento € di 3 minuti e 30 secondi dall’inizio della miscelazione. Una
volta terminata la procedura o, se necessario, durante la procedura, pulire il
pennello con il liquido.

NOTA IMPORTANTE

1. Nel corso del processo di indurimento avra luogo una reazione esotermica. Quando
il materiale non indurito viene posizionato in bocca, questo deve essere tolto prima
che la temperatura inizi ad aumentare in modo da evitare che la polpa si bruci o
necrotizzi.

2. Non usare UNIFAST Il per riparare materiali per basi protesiche o ribasare corone
provvisorie prefabbricate in policarbonato, polisulfone o resina in polietere sulfone.

3. La quantita di monomero residuo puo essere rimossa immergendo il manufatto
protesico in acqua per almeno 10 minuti prima di cementarlo nella bocca del
paziente.

4. Accade che delle piccole parti o porzioni sottili di materiale miscelato non
induriscano correttamente. Accertarsi che i materiali miscelati siano completamente
induriti prima di posizionarli e cementarli in bocca.

COLORI
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A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisale, Trasparente, N° 3 (Rosa), N° 8 (Rosa venato)

CONFEZIONI
1. Confezione 2-1 di UNIFAST III

Il kit contiene: 35g di polvere A3 (1), 35g di polvere A2 (1), 40g (42mL) di liquido (1),
contenitore in plastica (1), misurino per la polvere (1), misurino per il liquido (1),
blocchetto monouso per erogazione del materiale N° 2 (5), vaschetta in gomma (1),

Antes de usar, lea detenidamente
las instrucciones de uso.

RESINA ACRILICA AUTOCURABLE PARA INLAYS, CORONAS, PUENTES Y
RECONSTRUCCIONES PROVISIONALES.

Sélo para uso de profesionales de la odontologia en las indicaciones recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS
1. Construccién de inlays, coronas y puentes provisionales.
2. Reparacion de dentaduras fracturadas.

CONTRAINDICACIONES
Evite utilizar este producto en pacientes con alergias conocidas a monémero de
metacrilato o polimeros de metacrilato.

INSTRUCCIONES DE USO
A.INLAYS, CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES
1. Método directo — técnica estandar de un sélo color.

1) Tome una impresion antes de la preparacioén del diente.

2) Cubra los dientes preparados y los tejidos gingivales con una capa fina de
vaselina.

3) Dispense la cantidad deseada de UNIFAST Il polvo en un recipiente de gomay
afiada el liquido. Rapidamente, mezcle con una espétula de plastico durante
10-15 segundos. Eche inmediatamente la mezcla en el area de impresion
escogida. La proporcién estandar de polvo/liquido es de 1g de polvo por 0,5mL
de liquido (1 medida de polvo por 1 medida de liquido). La proporcién
polvo/liquido es ajustable entre 2g: ImL y 2g: 1,5mL.

4) Espere mientras la mezcla adquiere una apariencia de masa blanda.

5) Coloque la impresion en la boca aplicando presion.

NOTA:

UNIFAST Il comienza a fraguar 1 minuto tras el mezclado. Asegurese de
acabar los pasos indicados anteriormente durante este tiempo. Si es necesrio
un tiempo de trabajo mayor, almacene el polvo y el liquido en frio durante mas
de 4 horas.

6) Retire laimpresion de la boca antes de que comience la reaccion exotérmica,
aproximadamente 1 minuto 30 segundos desde el comienzo de la mezcla. En
este momento el material todavia tiene una consistencia gomosa.

7) Permita que UNIFAST Il termine de polimerizar en la impresion. El tiempo de
fraguado es de 3 minutos 10 segundos desde el comienzo de la mezcla.

8) Retire la prétesis provisional de la impresion.

9) Ajuste y acabe de la manera habitual. Coloque cuidadosamente en la boca y
establezca los margenes adecuados de adaptacion y oclusion. Los margenes
pueden ser rebasados afiadiendo una capa fresca de la mezcla de UNIFAST IIL
NOTA:

En caso de hacer un puente provisional usando coronas provisionales
prefabricadas como pénticos, sumerja el puente en agua a 50°C durante 5
minutos o deje reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de
colocar en la boca del paciente para asegurar el fraguado completo.

10) Tras el pulido final, fije el inlay/corona/puente con un cemento provisional
como FREEGENOL TEMPORARY PACK.

CONSEJO CLINICOS

La superficie de la prétesis provisional puede cubrirse con G-COAT PLUS para un
resultado con un alto brillo estético. Siga las instrucciones de uso de los respectivos
fabricantes.
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. Método directo — técnica estandar multicolor
1) Use un color de la gufa Vita segln la técnica arriba descrita (Método directo,
técnica de un solo color 1-8).

2) Reduzca el area incisal de la restauracion provisional.

3) Apligue un color incisal, esmalte o transltcido en el area incisal, usando de

nuevo la impresién o aplicando con un pincel (técnica de pincelado).

4) Continte con el Método Directo 9).

Método indirecto — técnica estandar de un sélo color

1) Fabrique un modelo de escayola utilizando técnicas estandar.

2) Encere la restauracion utilizando técnicas estandar y tome una llave de

impresién/silicona.

3) Cubra el modelo de escayola con un separador como ACROSEP o MULTI-SEP.

4) Dispense la cantidad deseada de UNIFAST I polvo en un recipiente de goma y

afiada liquido. Mezcle rapidamente con una espatula de plastico durante 10-15
segundos. Eche inmediatamente la mezcla en el area escogida de la llave de
impresion / silicona. La proporcién estandar de polvo / liquido es de 1g de polvo
por 0,5mL de liquido (1 medida de polvo por 1 medida de liquido). La proporcion
polvo/liquido es ajustable entre 2g: ImL y 2g: 1,5mL.

5) Espere mientras la mezcla adquiere una apariencia de masa blanda.

6) Coloque la impresiéon en la boca aplicando presion.

NOTA:

UNIFAST II comienza a fragura 1 minuto tras el mezclado. Aseglrese de
acabar los pasos indicados anteriormente durante este tiempo. Si es necesario
un tiempo de trabajo mayor, almacene el polvo y el liquido en refrigeracién
durante mas de 4 horas.

7) Permita que fragiie el material. El tiempo de fraguado es de 3 minutos 10

segundos desde el comienzo de la mezcla.

8) Retire la prétesis provisional de la llave de impresién/silicona.

9) Limpie la superficie interna de la protesis provisional usando una bolita de

algodén empapada en Etanol.

10) Ajuste y acabe de la manera habitual. Cuidadosamente, coloque el modelo y
establezca una adaptacion y oclusién marginal adecuadas. Los margenes
pueden ser rebasados afiadiendo una capa de mezcla fresca de UNIFAST IIL
NOTA:

En caso de hacer un puente provisional utilizando coronas provisionales
prefabricadas como pénticos, sumerja el puente en agua a 50°C durante 5
minutos o deje reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de
colocar en la boca del paciente asegurando un fraguado completo.
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CASO CLINICO

La superficie de la prétesis provisional puede ser cubierta con OPTIGLAZE para un
resultado de alto brillo estético.

Vea las instrucciones de uso de los respectivos fabricantes.

11) Tras el pulido final, fije el inlay/corona/puente con un cemento provisional
como FREEGENOL TEMPORARY PACK.

4. Método Indirecto — técnica estandar multicolor.

1) Use un color de la guia Vita que haga juego segun la técnica arriba descrita
(Método Indirecto, 1-8).

2) Siga las instrucciones de uso de los fabricantes respectivos.

3) Aplique un color incisal, esmalte o transltcido en el area incisal, usando de
nuevo la impresion o aplicando con un pincel (técnica de pincelado).

4) Contintie con el Método Directo 9).

Reparar prétesis provisionales

En caso de que sea necesario reparar una prétesis temporal, retirela de la boca y

vuelva aspera las superficies fracturadas y areas adyacentes. Deben hacerse

cortes por debajo. Aplique el material mezclado y deje que fragiie. Para detalles

vea arriba.

NOTA:

Las reparaciones no deben hacerse en boca.

o

B. REPARACION DE DENTADURA FRACTURADA

1) Tome una impresion del area sin dientes de la manera habitual y fabrique un
modelo de escayola.

2) Vuelva asperas las superficies y areas adyacentes de la dentadura usando una
fresa. Cuando la prétesis contenga metal, la superficie de metal debe hacerse
aspera con una fresa de tugsteno, arenar, y limpiar con aire y tratarla con
METALPRIMER II.

3) Cubra el modelo de escayola con un separador como ACROSEP o MULTI-SEP y
coloque la base de la dentadura fracturada en el modelo de escayola.

4) Dispense la cantidad deseada de UNIFAST Il polvo en un recipiente de goma y
afiada liquido, rapidamente mezcle con una espatula de pléstico durante 10-15
segundos. Eche inmediatamente o aplique la mezcla en el area fracturada de la
base de la dentadura. La proporcién estandar de polvo/liquido es de 1g de polvo por
0,5mL de liquido (1 medida de polvo por 1 medida de liquido). La proporciéon
polvo/liquido es ajustable entre 2g: ImL y 2g: 1,5mL.

NOTA:

UNIFAST I comienza a fraguar 1 minuto tras el mezclado. Asegurese de acabar
los pasos indicados anteriormente durante este tiempo. Si es necesario un tiempo
de trabajo mayor, almacene el polvo y el liquido en refrigeraciéon durante mas de 4
horas.

5) El tiempo de fraguado es de 3 minutos 10 segundos desde el comienzo de la
mezcla.

6) Tras colocar, ajuste cortando el exceso de material y puliendo de la manera
habitual.

CASO CLINICO - Técnica de aplicacion con pincel

Como alternativa a la mezcla del polvo y el liquido en el recipiente de goma,
dispense la cantidad deseada de polvo y liquido en recipientes de goma separados.
Humedezca la punta del pincel con el liquido y recoja una pequefia cantidad de
polvo. Deposite dicha mezcla en la superficie y construya progresivamente la
prétesis temporal, dibuje o repare repitiendo el procedimiento. Con esta técnica, el
tiempo de fraguado es de 3 minutos 30 segundos desde el comienzo de la mezcla.
Limpie el pincel con liquido tras el uso o durante el trabajo si fuera necesario.

NOTA IMPORTANTE

1. Durante el fraguado ocurrira una reaccion exotérmica. Cuando el material sin
polimerizar se coloca en la boca, retirelo antes de que la temperatura comience a
incrementarse para evitar quemaduras o necrosis pulpar.

2. No use UNIFAST Il para reparar materiales de bases de dentadura o para rebases
de coronas prefabricadas provisionales hechas de policarbonato, polisulfuro o resina
de polieter.

3. La cantidad de monédmero residual puede rebajarse por inmersién de la prétesis en
agua durante al menos 10 minutos antes de la colocacién en la boca del paciente.

4. Cantidades pequefias o finas de la mezcla pueden no fraguar adecuadamente.
Asegurese de que el mezclado de los materiales se polimeriza completamente antes
de colocar en boca.

COLORES
Al, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Pink), No.8 (Pink Veined)

PRESENTACION

1. UNIFAST I 2-1 Package
Contenido del kit: Polvo 359 A3 (1), Polvo 35g A2 (1), Liquido 40g (42mL) (1),
Estuche de plastico (1), Medidor de polvo (1), Medidor de liquido (1), Bandeja
desechable de dispensado N°2 (5), recipiente de goma (1), espatula de plastico (1),
pincel N°10 (1)

. Reposiciones

. Polvo 35g (in all shades)

N

spatola in plastica (1), pennello N° 10 (1)

N
o

. Confezioni di ricambi

35g di polvere (in tutti i colori)

. 100g di polvere (in tutti i colori)
. 250g di polvere (in tutti i colori)*
. 3009 di polvere (in tutti i colori)

100g (104mL) di liquido
. 2509 (260mL) di liquido
. Contenitore in plastica

b.
c
d
e. 409 (42mL) di liquido
f.
g
h
i.

j.

Blocchetto monouso per erogazione del materiale N°2 (50)
Pennello N° 10 (1)

*Disponibile solo in alcuni paesi.

CONSERVAZIONE

Per ottenere il massimo rendimento del prodotto, conservare in luogo fresco
(4-25°C, 39,2-77,0°F) lontano dalla luce solare diretta.

Scadenza: 3 anni dalla data di produzione.

AVVERTENZE
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10.
11.

12.

Il liquido & inflammabile. Evitare le fonti di accensione. Non tenere o usare il prodotto
vicino al fuoco o in presenza di temperature elevate.

. Evitare il contatto diretto della polvere, del liquido o della miscela con la cute. In caso di

contatto, eliminare il prodotto con del cotone o con una spugna imbevuta di alcol e sciacquare
con acqua.

. Evitare il contatto diretto della polvere, del liquido o della miscela con gli occhi. In caso di

contatto, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

Il liquido & volatile. Usare in aree ben ventilate. Se il materiale miscelato viene posizionato in
bocca prima che si sia indurito, chiedere al paziente di respirare dal naso.

Non riporre nel flacone la polvere o il liquido rimasti nella vaschetta di gomma.

. Non miscelare UNIFAST Il con UNIFAST Trad o con qualunque altro prodotto a base di resina

acrilica.

. Evitare di usare pennelli o vaschette di gomma usate precedentemente con altre resine

acriliche in quanto cid potrebbe ritardare o inibire I'indurimento.
Indossare una maschera di protezione contro la polvere durante le fasi di finitura e
lucidatura del materiale indurito.

. Con il passare del tempo il liquido potrebbe ingiallire. Cio peraltro non compromette la

funzionalita del prodotto.

Il liquido non deve essere lasciato nella vaschetta di gomma per un periodo di tempo
prolungato in quanto cio potrebbe alterarne le proprieta di manipolazione.

Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere facciali e
occhiali di protezione.

In rari casi il prodotto puo causare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Se si verificano
simili reazioni, interrompere I'uso del prodotto e consultare un medico.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d’'uso possono essere classificati come
pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili

su:
http://www.gceurope.com
Possono anche essere richieste al fornitore.

PULIZIA E DISINFEZIONE

SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare contaminazione crociata fra i pazienti,
questo dispositivo richiede una disinfezione di medio livello. Immediatamente dopo I'uso
ispezionare se il dispositivo e 'etichetta sono deteriorati. Gettare il dispositivo se
danneggiato.

NON IMMERGERE. Pulire con cura il dispositivo per prevenire I'essicazione e I'accumulo
di contaminanti.

Disinfettare con un prodotto di presidio sanitario per il controllo dellinfezione di medio
livello in conformita con le line guide regionali/nazionali.

Ultima revisione : 04/2017

. Polvo 100g (in all shades)

. Polvo 250g (in all shades)*

. Polvo 300g (in all shades)

. Liquido 409 (42mL)
Liquido 100g (104mL)

. Liquido 2509 (260mL)

. Estuche de plastico
Bandeja de dispensado desechable N°2 (50)
Pincel N°10 (1)
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*Sélo disponible en algunos paises.

ALMACENADO

Recomendado para un rendimiento 6ptimo, almacene en un lugar fresco
(4-25°C, 39,2-77,0°F) lejos de la luz directa del sol.

Caducidad: 3 afios desde la fecha de fabricacion.

PRECAUCIONES
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. Elliquido es inflamable. Evite fuentes de ignicién. No deje ni use cerca de fuego o altas

temperaturas.
. Evite el contacto directo del polvo, liquido o la mezcla con la piel. En caso de contacto, limpie
con una bolita de algodén o esponja empapada en alcohol y aclare con agua.
Evite el contacto directo del polvo, liquido o la mezcla con los ojos. En caso de contacto,
aclare inmediatamente con agua y busque atencién médica.
El liquido es volatil. Use en un lugar bien ventilado. Si el material mezclado se coloca en la
boca antes de fraguar, pida al paciente que respire por la nariz.
No devuelva el polvo o el liquido que queda en el recipiente de goma nuevamente a los
botes.
. No mezcle UNIFAST T con UNIFAST Trad o cualquier otro producto de resina acrilica.
No use un pincel o recipiente de goma que haya sido usado con otra resina acrilica
porque puede retrasar o inhibir el fraguado.
Lleve una mascara protectora durante el acabado y pulido del material fraguado.
. El liquido puede volverse amarillo con el tiempo, pero esto no afectara a su funcién.
. El liquido no debe dejarse en el recipiente de goma durante periodos prolongados de tiempo;
esto cambia las propiedades de manejo.
. Siempre debe utilizarse un equipo de proteccion personal (PPE) como guantes, mascarillas
y una proteccion adecuada de los ojos.
En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Si se
experimenta cualquier reaccion, suspenda el uso del producto y dirijase al médico.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden
clasificarse como peligrosos segin GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos

de

Ta

seguridad disponibles en:
http://www.gceurope.com
mbién se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZAY DESINFECQION
SISTEMA DE UTILIZACION MULTI-USOS: para evitar la contaminacién cruzada entre

pac
de:

cientes, este dispositivo requiere la desinfeccion de nivel medio. Inmediatamente
spués de su uso inspeccione el dispositivo compruebe si la etiqueta esta dafada.

Deseche el dispositivo si esta dafiado.
NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el secado y la acumulacién de

col

ntaminantes. Desinfectar con un producto de control de la infeccién de la

salud de calidad registrada de nivel medio segun las directrices regionales / nacionales.

Ultima revision : 04/2017



de gebruiksaanwijzing.
UNIFAST I

ZELFHARDENDE KUNSTHARS VOOR TIJDELIJKE INLAYS, KRONEN, BRUGGEN EN
REPARATIES

Enkel te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermelde toepassingen.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN
1. Vervaardigen van tijdelijke inlays, kronen of bruggen.
2. Repareren van gebroken protheses.

CONTRA-INDICATIE
Vermijd het gebruik van dit product bij patiénten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn
voor methacrylaat monomeer of methacrylaat polymeer.

GEBRUIKSAANWIJZING
ATIJDELIJKE INLAYS, KRONEN EN BRUGGEN
1. Directe Methode — standaardtechniek met een enkele kleur

1) Neem een afdruk véor het prepareren.

2) Bestrijk de geprepareerde tand en het tandvlees met een dunne laag vaseline.

3) Doe de gewenste hoeveelheid UNIFAST Il poeder in een rubberen cup en voeg
vloeistof toe. Meng snel met een plastic spatel gedurende 10-15 seconden. Giet
het mengsel onmiddellijk in het daarvoor bestemde deel van de afdruk. De
gebruikelijke poeder-vloeistofverhouding is 1 g poeder op 0,5 mL vloeistof
(1 maat poeder op 1 maat vloeistof). De poeder-vloeistofverhouding is
aanpasbaartot2g:1mLen2g:1,5mL.

4) Wacht tot het mengsel een deegachtige consistentie krijgt.

5) Plaats de afdruk in de mond en druk aan.

OPMERKING:

UNIFAST I begint uit te harden vanaf 1 minuut na het mengen. Zorg ervoor dat
u bovenstaande handelingen binnen deze tijdspanne uitvoert. Als u meer tijd
nodig hebt, bewaar poeder en vloeistof tenminste 4 uur in een koelkast.

6) Verwijder de afdruk uit de mond vooraleer de exotherme reactie begint, dit is
ongeveer 1 minuut en 30 seconden na aanvang van het mengen. In dit stadium
heeft het materiaal nog een rubberachtige consistentie.

7) Laat UNIFAST IMuitharden in de afdruk. De uithardingstijd bedraagt 3 minuten
10 seconden vanaf de aanvang van het mengen.

8) Verwijder de tijdelijke voorziening uit de afdruk.

9) Pas aan en werk af op de gebruikelijke manier. Controleer de pasvorm in de
mond en zorg voor een juiste marginale aanpassing en een goede occlusie.
De randen kunnen worden aangevuld door een laag vers gemengde UNIFAST
I toe te voegen.

OPMERKING:
Voor de volledige uitharding van een tijdelijke brug met behulp van
geprefabriceerde tijdelijke kronen als pontics, de brug gedurende 5 minuten in
water van 50°C onderdompelen of gedurende 30 minuten laten rusten op
kampertemperatuur vooraleer deze bij de patiént in de mond te plaatsen.

10) Na het polijsten de inlay/kroon/brug bevestigen met een tijdelijke cement zoals
FREEGENOL TEMPORARY PACK.

KLINISCHE TIP

Het oppervlak van de tijdelijke voorziening kan bedekt worden met G-COAT PLUS
voor een esthetische hoogglans. Raadpleeg de respectievelijke
gebruiksaanwijzing van de desbetreffende fabrikant.
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. Directe Methode — standaardtechniek met meerdere kleuren

1) Gebruik een bij de tand passende Vita kleur in de hierboven beschreven
techniek (Directe methode, techniek met een enkele kleur 1-8).

2) Beslijp het incisale deel van de tijdelijke restauratie.

3) Plaats een incisal, enamel of translucent kleur op het incisale deel, gebruik
daarbij de afdruk opnieuw of gebruik een penseel (penseeltechniek).

4) Vervolg met de Directe Methode 9).

. Indirecte Methode — standaardtechniek met een enkele kleur

1) Maak een gipsmodel met behulp van een standaardtechniek.

2) Modelleer de restauratie met behulp van de standaardtechniek en maak een
afdruk/silicone stempel.

3) Bedek het gipsmodel met separator zoals ACROSEP of MULTI-SEP.

4) Doe de gewenste hoeveelheid UNIFAST Il poeder in een rubberen cup en voeg
vloeistof toe. Meng gedurende 10-15 seconden snel met een plastic spatel. Giet
het mengsel onmiddellijk in de gewenste plaats van de afdruk/silicone stempel.
De gebruikelijke poeder-vioeistofverhouding is 1 g poeder op 0,5 mL vloeistof
(1 maat poeder op 1 maat vloeistof). De poeder-vloeistofverhouding is
aanpasbaartot2g: 1 mLen2g: 1,5mL.

5) Wacht tot het mengsel een deegachtige consistentie krijgt.

6) Plaats de afdruk op het model en druk aan.

OPMERKING:

UNIFAST I begint uit te harden vanaf 1 minuut na het mengen. Zorg ervoor dat u
bovenstaande handelingen binnen deze tijdspanne uitvoert. Als u meer tijd nodig
hebt, bewaar poeder en vloeistof tenminste 4 uur in een koelkast.

7) Laat het materiaal uitharden. De uithardingstijd is 3 minuten 10 seconden vanaf
de aanvang van het mengen.

8) Verwijder de tijdelijke voorziening uit de afdruk/silicone stempel.

9) Reinig de binnenkant van de tijdelijke voorziening met een in alcohol gedrenkte
wattenprop.

10) Pas aan en werk af op de gebruikelijke manier. Controleer de pasvorm op het
model en zorg voor een juiste marginale aanpassing en een goede occlusie.
De randen kunnen worden aangevuld door een laag vers gemengde UNIFAST III
toe te voegen.
OPMERKING:
Voor de volledige uitharding van een tijdelijke brug met behulp van
geprefabriceerde tijdelijke kronen als pontics, de brug gedurende 5 minuten in
water van 50°C onderdompelen of gedurende 30 minuten laten rusten op
kampertemperatuur vooraleer deze bij de patiént in de mond te plaatsen.
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KLINISCHE TIP

Het oppervlak van de tijdelijke voorziening kan worden bedekt met OPTIGLAZE
voor een esthetische hoogglans. Raadpleeg de respectievelijke
gebruiksaanwijzing van de desbetreffende fabrikant.

11) Na het polijsten de inlay/kroon/brug bevestigen met een tijdelijke cement zoals
FREEGENOL TEMPORARY PACK.

Indirecte Methode — standaardtechniek met meerdere kleuren

1) Gebruik een bij de tand passende Vita kleur in de hierboven beschreven techniek
(Directe methode, techniek met een enkele kleur 1-8).

2) Beslijp het incisale deel van de tijdelijke restauratie.

3) Plaats een incisal, enamel of translucent kleur op het incisale deel, gebruik
daarbij de afdruk opnieuw of gebruik een penseel (penseeltechniek).

4) Vervolg met de Indirecte Methode 9).

Restaureren van tijdelijke voorzieningen

Wanneer een tijdelijke voorziening moet worden gerepareerd, deze uit de mond

nemen en de breuk en naastliggende zones opruwen. Maak ondersnijdingen.

Breng gemengd materiaal aan en laat het uitharden. Voor verdere details zie

hierboven.

OPMERKING:

Reparaties mogen niet in de mond gebeuren.
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.REPARATIE VAN EEN GEBITS-PROTHESE

1) Neem een afdruk van het tandloze deel op een gebruikelijke manier en maak een
gipsmodel.

2) Ruw de gebroken oppervlakken en aangrenzende zones van de prothese op met
behulp van een frees. Als de prothese metaal bevat, moet het metalen oppervlak
worden opgeruwd met een hardmetalen boor, en gezandstraald, schoongemaakt
met lucht en worden behandeld met METALPRIMER II.

3) Voorzie het gipsmodel van een separator zoals ACROSEP of MULTI-SEP en
plaats de gebroken prothese op het gipsmodel.

4) Doe de gewenste hoeveelheid UNIFAST Il poeder in een rubberen cup en voeg
vloeistof toe. Meng gedurende 10-15 seconden snel met een plastic spatel. Giet of
breng het mengsel onmiddellijk aan op het gebroken deel van de prothese. De
gebruikelijke poeder-vloeistofverhouding is 1 g poeder op 0,5 mL vloeistof (1 maat
poeder op 1 maat vloeistof). De poeder-vioeistofverhouding is aanpasbaar tot
2g:1mLen2g:1,5mL.

OPMERKING:

UNIFAST I begint uit te harden vanaf 1 minuut na het mengen. Zorg ervoor dat u
bovenstaande handelingen binnen deze tijdspanne uitvoert. Als u meer tijd nodig
hebt, bewaar poeder en vloeistof tenminste 4 uur in een koelkast.

5) De uithardingstijd bedraagt 3 minuten 10 seconden vanaf de aanvang van het
mengen.

6) Na het uitharden het teveel aan materiaal wegnemen en polijsten op de
gebruikelijke manier.

KLINISCHE TIP — Penseeltechniek

Als alternatief voor het mengen van poeder en vloeistof in een cup, de gewenste
hoeveelheid poeder en vloeistof in afzonderlijke rubberen cups doen. Bevochtig de tip
van het penseel met vloeistof en doop het penseel voorzichtig in de poeder. Breng het
aldus verkregen mengsel aan op het oppervlak en bouw geleidelijk de tijdelijke
voorziening, het model of de reparatie op door deze handeling te herhalen. Met deze
techniek bedraagt de uithardingstijd 3 minuten 30 seconden vanaf de aanvang van
het opnemen van de poeder. Reinig het penseel na gebruik met de vloeistof of tijdens
de werkzaamheden indien nodig.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

1. Tijdens de uitharding zal een exothermische reactie optreden. Als het niet-geharde
materiaal in de mond wordt gebracht, moet het worden verwijderd vooraleer de
temperatuur te hoog wordt om opwarming of necrose van de pulpa te voorkomen.

2. Gebruik UNIFAST I niet om protheses te repareren of geprefabriceerde tijdelijke
kronen te vullen welke gemaakt zijn van polycarbonaat, polysulfon of
polyethersulfonhars.

3. De hoeveelheid restmonomeer kan worden beperkt door de prothetische voorziening
gedurende minstens 10 minuten in lauw water onder te dompelen vooraleer deze in
de mond van de patiént te bevestigen.

4. Het kan gebeuren dat kleine hoeveelheden of dunne lagen gemengd materiaal niet
goed uitharden. Zorg ervoor dat gemengde materialen volledig zijn uitgehard
vooraleer ze in de mond in te brengen of te bevestigen.

KLEUREN
Al, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, Nr.3 (Pink), Nr.8 (Pink Veined)

VERPAKKINGEN
UNIFAST I 2-1 verpakking
Kit bevat: Poeder 359 A3 (1), Poeder 35g A2 (1), Vloeistof 40g (42mL) (1),
Plastic doosje (1), Poedermaat (1), Vloeistofmaat (1), Wegwerp dappenschaaltjes Nr.2
(5), Rubberen cup (1), Plastic spatel (1), Penseel Nr.10 (1)
Navulverpakkingen
Poeder 35g (in alle kleuren)
Poeder 100g (in alle kleuren)
Poeder 2509 (in alle kleuren)*
Poeder 300g (in alle kleuren)
Vloeistof 40g (42mL)
Vloeistof 100g (104mL)
Vloeistof 2509 (260mL)
Plastic doosje
Wegwerp dappenschaaltjes Nr.2 (50)
j. Penseel Nr.10 (1)
*In een beperkt aantal landen leverbaar.
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OPSLAG

Voor een optimaal resultaat bewaar op een koele plaats (4-25°C, 39.2-77.0°F),
weg van direct zonlicht.

Bewaartijd: 3 jaar vanaf de productiedatum.

WAARSCHUWING
1. De vloeistof is ontvlambaar. Weghouden van ontstekingsbronnen. Niet gebruiken bij
open vuur of hoge temperaturen.

. Vermijd rechtstreeks huidcontact met poeder, vloeistof of mengsel. In geval van contact
afvegen met een in alcohol gedrenkte wattenprop of spons en met water naspoelen.

. Vermijd rechtstreeks contact met de ogen van poeder, vloeistof of mengsel. In geval
van contact onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.

. De vloeistof is vluchtig. Gebruik ze in een goed geventileerde ruimte. Indien het gemengd
materiaal in de mond wordt geplaatst voor het uitharden, adviseer dan de patiént om door
de neus te ademen.

. Giet in de rubberen cup achtergebleven poeder of vioeistof niet terug in de flacons.

. Meng UNIFAST Il niet met UNIFAST Trad of enig ander kunstharsproduct.

. Gebruik geen penseel of rubberen cup welke werd gebruikt voor een ander kunsthars
omdat dit het uitharden kan vertragen of verhinderen.

. Draag een stofmasker bij het afwerken en polijsten van het uitgeharde materiaal.

. De vloeistof kan na een tijdje geel worden, maar dit beinvloedt geenszins de werking ervan.

. De vloeistof mag niet gedurende langere tijd in de rubberen cup worden bewaard,
omdat daardoor de werkingseigenschappen kunnen veranderen.

11. Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen, zoals
handschoenen, mondmaskers en veiligheidsbrillen.

. Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden
uitgesloten. Mochten zich dergelijke reacties voordoen, dan moet de toepassing worden
stopgezet en een arts worden geraadpleegd.
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Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad
kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de
veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

http://www.gceurope.com
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiénten te
voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het
instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet
meer indien beschadigd.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en
accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch
geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale
richtlijnen.

Laatste herziening : 04/2017

Lees brugsanvisningen
omhyggeligt igennem far bru

UNIFAST I

SELVHARDENDE AKRYLAT TIL TEMPOR/RER INLAYS, KRONER, BROER OG

REPARATIONER

Dette produkt ber kun anvendes af dentale fagfolk til de beskrevne indikationer.

REKOMMENDEREDE INDIKATIONER
1. Til fremstilling af temporaere indlaeg, kroner og broer.

2.R

eparation af frakturerede proteser.

KONTRAINDIKATIONER

Und

g4 brugen af produktet til patienter med kendt allergi overfor methakrylat monomer

eller methakrylat polymer.

BRUGSANVISNING
A.TEMPORZRER INDLAG, KRONER OG BROER
1. Direket Metode — standardteknik med en farve
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1) Tag et aftryk inden teenderne preepareres.

2) Applicere et tyndt lag vaseline pa de preeparerede teender og pa blgddelsveevet.

3) Dosere gnskede maengde UNIFAST II pulver i en gummikop og tilsaet vaesken.
Bland hurtigt med en plastspatel i 10-15 sekunder. Heeld umiddelbart blandingen
i aftrykket. Standard pv-tal er 1g pulver til 0.5mL veeske (1 mal pulver til 1 mal
veeske). Pv-tallet kan justeres mellem 2g : 1mL og 2g : 1.5mL.

4) Afvent til blandingen er blgd - lidt dejagtig.

5) Genplacer aftrykket i munden. Hold med et bestemt tryk.

OBS:

UNIFAST Il begynder at afbinde 1 minut efter blanding. Veer sikker p& at ovenfor
moment er afsluttet inden for denne tidsgreense. @nskes leengere arbejdstid,
opbevares pulver og veeske i kgleskab i mindst 4 timer.

6) Fjern aftrykket fra munden inden den exotermiske reaktionen begynder, ca.1 minut
og 30 sekunder fra blandingsstart. N&r den exotermiske reaktionen begynder har
materialet stadig en gummiagtig konsistens.

7) Lad materialet afbinde i aftrykket udenfor patientmunden. Afbindingstiden er 3
minutter og 10 sekunder fra blandingsstart.

8) Fjern den temporzere erstatning fra aftrykket.

9) Finisher og puds pé seaedvanlig méade. Seet forsigtigt pa plads i munden, serg for at
pasformen er god og kontroller okklusionen. S&fremt kanttilslutningerne behgver at
justeres kan nyblandet UNIFAST Il appliceres.

OBS:
Nar temporaere broer skal fremstilles og man gnsker at anvende sig af
preefabrikerede kroner som haengende led, s& leeg broen i vand, 50°C i 5 minutter
eller lad den veere 30 minutter i rumtemperatur inden den genplaceres
i patientmunden for at sikre total afbinding.

10) Efter afsluttet pudsning cementeres indleeg/krone/bro med et temporaert cement,
s&som FREEGENOL TEMPORARY PACK.

KLINISK TIPS
Overfladen pa den temporaere erstatning kan daekkes med G-COAT PLUS for at sikre
en overflade med hgjglans. For detaljer se brugsanvisningen pd G-COAT PLUS.

. Direkte Metode — standardteknik med flere farver
1) Anvend en praefabrikeret tand som matcher farveskalaen fra Vita, se teknikken
som beskrives ovenfor (Direkte metode, teknik med en farve punkt 1-8).

2) Trim det incisale omrade p& den temporaere erstatning.

3) Applicer en incisal, emalje eller translucent farve i det incisale omrade ved at

genanvende aftrykket eller applicer med en pensel (brush-on teknik).

4) Fortsezet med (Direkte metode punkt 9).

Indirekte Metode — standardteknik med en farve

1) Fremstil en gipsmodel med standardteknik.

2) Modeller erstatningen med standardteknik og tag et aftryk/silikoneindeks.

3) Deek gipsmodellen med en separator sdsom ACROSEP eller MULTI-SEP.

4) Doser gnskede maengde UNIFAST Il pulver i en gummikop og tilseet veesken.

Bland hurtigt med en plastspatel i 10-15 sekunder. Haeld umiddelbart blandingen
i aftrykket. Standard pv-tal er 1g pulver til 0.5mL vaeske (1 mal pulver til 1 mal
vaeske). Pv-tallet kan justeres mellem 2g : 1mL og 2g : 1.5mL.

5) Afvent til blandingen er blgd — lidt dejagtig.

6) Genplacer aftrykket p& modellen. Hold med et bestemt tryk.

OBS:

UNIFAST II begynder at afbinde 1 minut efter blanding. Veer sikker p& at ovenfor
moment er afsluttet inden for denne tidsgreense. @nskes lzengere arbejdstid,
opbevares pulver og veeske i kgleskab i mindst 4 timer.

7) Lad materialet afbinde. Afbindingstiden er 3 minutter og 10 sekunder fra

blandingsstart.

8) Fjern den temporzere erstatning fra aftrykket.

9) Renger indersiden p& den temporzere erstatning ved hjeelp af en bomuldspind

veedet i ethanol.

10) Juster og finisher pa saedvanlig made. Szet forsigtigt pa plads pa modellen og sgrg
for at pasformen er god og kontroller okklusionen. S&fremt kanttilslutningerne
behgver at justeres kan nyblandet UNIFAST Il appliceres.

OBS:

Nar temporeere broer skal fremstilles og man gnsker at anvende sig af
preefabrikerede kroner som haengende led, s& laeg broen i vand, 50°C i 5 minutter
eller lad den veere 30 minutter i rumtemperatur inden den genplaceres

i patientmunden for at sikre total afbinding.

KLINISK TIPS
Overfladen pa den temporaere erstatning kan deekkes med OPTIGLAZE for at sikre
en overflade med hgjglans. For detaljer se brugsanvisningen pd OPTIGLAZE.

11) Efter afsluttet pudsning cementeres indlaeg/krone/bro med et temporaert cement,

s&som FREEGENOL TEMPORARY PACK.

. Indirekte Metode — standardteknik med flere farver
1) Anvend en praefabrikeret tand som matcher farveskalaen fra Vita, se teknikken

som beskrives ovenfor (Indirekte metode, punkt 1-8).

2) Trim det incisale omrade p& den temporaere erstatning.

3) Applicer en incisal, emalje eller translucent farve i det incisale omréade ved at
genanvende aftrykket/silikoneindekset eller applicer med en pensel (brush-on
teknik).

4) Fortsaet med (Indirekte metode punkt 9).

. Reparation af temporzerer erstatninger Safremt en temporeer erstatning skal
repareres, s skal den fiernes fra munden og de frakturerede flader og afgreensende
flader skal gares ru. Efterse provisoriet for underskeer. Applicer blandet materiale og
lad det afbinde. Se ovenfor for flere detaljer.

OBS:

Reparationer skal ikke fortages i munden.

.REPARATION AF EN FRAKTURERET PROTESE

1) Tag et aftryk af det tandlgse omréade pa saedvanligvis og fremstil en gipsmodel.
2) Geor de frakturerede og tilgreensende flader p& protesen ru med et bor/fraeser.

Nér protesen indeholder metal skal metalfladerne gere ru med et hardmetalbor,
sandbleeser og herefter rengeres med luft samt behandles med METALPRIMER IL

3) Teek gipsmodellen med en separator sé&som ACROSEP eller MULTI-SEP og placer

den frakturerede protesebase pa gipsmodellen.

4) Dosere gnskede maengde UNIFAST II pulver i en gummikop og tilsaet vaesken.

Bland hurtigt med en plastspatel i 10-15 sekunder. Haeld umiddelbart blandingen

i aftrykket. Standard pv-tal er 1g pulver til 0.5mL veaeske (1 mal pulver til 1 mal veeske).
Pv-tallet kan justeres mellem 2g : ImL og 2g : 1.5mL.

OBS:

UNIFAST I begynder at afbinde 1 minut efter blanding. Veer sikker pa at ovenfor
moment er afsluttet inden for denne tidsgreense. @nskes leengere arbejdstid,
opbevares pulver og veeske i kaleskab i mindst 4 timer.

5) Afbindingstiden er 3 minutter 10 sekunder fra blandingsstart.
6) Efter afbinding, juster, trim overskud og puds pa saedvanligvis.

KLINISK TIPS — Brush-on teknik

S

om et alternativ til at blande pulver og veeske i en gummikop kan gnskede

meaengde pulver og veeske doseres i separate gummikopper. Fugt toppen af
penselen med vaesken og dyp i pulveret. Applicer blandingen pa fladen og byg
successivt den temporaere erstatning op, modelleringen eller reparationen sker ved
at repetere proceduren. Med denne teknik er afbindingen 3 minutter 30 sekunder
fra blandingsstart. Renger penselen med vaesken efter anvendelse

og/eller under arbejdets gang hvis det er ngdvendig.

VIG

TIGT

1. Under afbindingen af materialet vil det gennemgé en exotermisk reaktion. N&r det
ikke afbundne materiale placeres i munden skal det fiernes inden temperaturen
stiger for at undga brandsar eller pulpanekrose.

2. Anvend ikke UNIFAST Il til at reparerer protesebasemateriale eller for at rebasere

P!
P!

reefabrikerede temporaere kroner fremstillet af polykarbonat, polysulfon, eller
olyetersulfonbasseret akrylat.

3. Maengden af restmonomer kan reduceres ved at man leegger protetiske erstatning
i vand i mindst 10 minutter inden den cementeres i patientens mund.

4. Det kan heende at sma og tynde dele af blandet materiale ikke afbinder som det
skal. Blandet materiale skal vaere helt afbundet inden det placeres/cementeres
i munden.

FARVER
Al, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Rosa), No.8 (Rosa med vener)

FORPAKNINGER
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UNIFAST I 2-1 Forpakning

orpakningen indeholder: Pulver 35g A3 (1), Pulver 35g A2 (1), Vaeske 40g (42mL) (1),

Opbevaringsboks i plast (1), Pulvermal (1), Veeskemal (1), Engangsbaegere Nr.2 (5),
Gummikop (1), Plastspatel (1), Pensel Nr.10 (1)
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Refillforpakninger

Pulver 35g (i alle farver)

. Pulver 100g (i alle farver)
. Pulver 250g (i alle farver)*
. Pulver 300g (i alle farver)
Veeske 40g (42mL)
Vaeske 100g (104mL)

. Veeske 2509 (260mL)

. Opbevaringsboks i plast
Engangsbaegere Nr.2 (50)
Pensel Nr.10 (1)

n tilgaengelig i enkelte lande.

OPBEVARING

For

optimal ydeevne anbefales opbevares pa et kgligt sted (4-25°C, 39.2-77.0°F)

ikke i direkte sollys.
Holdbarhed: 3 &r fra produktionsdato.

ADVARSEL
1. Vaesken er let anteendelig. Undga kilder som kan selvanteende. Ma ikke opbevares eller
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anvendes i naerhed af &ben ild eller i hgje temperaturer.

Undga at pulveret, vaesken eller blandingen kommer i direkte kontakt med hud.
Fjernes med en bomuldspellet veedet i alkohol og skylles herefter med vand.
Undga at pulveret, veesken eller blandingen kommer i direkte kontakt med gjnene.
Hvis det sker, skyl umiddelbart med vand og s@g herefter lzegehjeelp.

. Vaesken er flygtig. Anvendes i velventilerede rum. Hvis blandet materiale placeres

i mundhulen inden det er afbundet, sa bed patienten om at treekke vejret gennem naesen.

. Heeld ikke pulver eller veeske fra gummikopperne tilbage til respektive flasker.

Bland ikke UNIFAST I med UNIFAST Trad eller nogle andre akrylatbaserede produkter.

. Anvend ikke en pensel eller gummikop som har veeret anvendt til andre akrylataserede

produkter eftersom det kan forsinke eller forhindreafbinding.

8. Anvend en maske som beskyttelse imod stev fra finishering og pudsning af det afbundne
9. {/n;[sel[tle?':ekan blive gul med tiden hvilket dog ikke pavirker dens funktion.
10. Efterlad ikke vaeske i gummikoppen i leengere tid eftersom dens hanteringsegenskaber kan
11. Iiegriz)erﬁige veernemidler (PPE) s&som handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid
12. ?Z?areeltsi.ne tilfeelde kan produktet forarsage sensibilitet. S&fremt s&danne reaktioner skulle

opsta i forbindelse med brug, s skal behandlingen afbrydes og patienten skal opsgge
leegehjeelp.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Lees altid
op pé alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes pa:

hi

ttp://www.gceurope.com

De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENG@RING OG DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undgé krydskontaminering

mel

lem patienterne, skal disse enheder desinfeceres pa mellemniveau. Efter anvendelse

inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.
MA IKKE LZEGGES | DESINFEKTIONSV/ASKER. Rengar enheden omhyggeligt og tar

den
mel

ordentligt. Der ma ikke veere smuds tilbage pa enheden. Desinficer produktet pa
lemniveau og fglg de nationale retningslinjer for dette.

Sidst revideret : 04/2017

Las bruksanvisningen
noggrant fore anvandning.

UNIFAST I

SJALVHARDANDE AKRYLAT FOR TEMPORARA INLAGG, KRONOR, BROAR OCH
REPARATIONER

Skal

Il endast anvandas av uthildad tandvardspersonal och inom de rekommenderade

indikationerna.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
1. For framstallning av temporéra inlagg, kronor och broar.
2. For reparation av frakturerade proteser.

KONTRAINDIKATIONER
Undvik att anvanda produkten pa patienter med k&and allergi mot metakrylatmonomerer
eller metakrylatpolymerer.

BRUKSANVISNING _
ATEMPORARA INLAGG, KRONOR OCH BROAR
1. Direkt Metod — standardteknik med en farg

1) Ta ett avtryck innan tanderna prepareras.

2) Applicera ett tunt lager vaselin p& de preparerade tanderna och pa mjukvéavnad.

3) Dosera 6nskad mangd UNIFAST Il pulver i en gummikopp och tills&tt vatskan.
Blanda snabbt med en plastspatel under 10-15 sekunder. Hall omedelbart
blandningen i avtrycket. Standard pv-tal &r 1g pulver till 0.5mL vétska (1 matt pulver
till 1 matt vatska). Pv-talet kan justeras mellan 2g : 1mL och 2g : 1.5mL.

4) Avvakta tills blandningen ar mjukt degaktig.

5) Aterplacera avtrycket i munnen. Hall med ett bestamt tryck.

OBS:

UNIFAST I bérjar stelna 1 minut efter blandning. Sakerstéll att ovan moment &ar
avslutade inom denna tidsgrans. Ifall langre arbetstid 6nskas, férvara pulvret och
vétskan i kylskap under minst 4 timmar.

6) Avlagsna avtrycket fran munnen innan den exotermiska reaktionen bérjar, ca.l
minut och 30 sekunder fran blandningsstart. Nar den exotermiska reaktionen borjar
har materialet fortfarande en gummiaktig konsistens.

7) L&t materialet stelna i avtrycket utanfér patientmunnen. Stelningstiden ar 3 minuter
och 10 sekunder fran blandningsstart.

8) Avlagsna den temporara ersattningen fran avtrycket.

9) Finishera och putsa p& sedvanligt satt. Satt forsiktigt pa plats i munnen, sakerstall
att passformen &r god och kontrollera ocklusion. Ifall kantanslutningarna behéver
justeras kan nyblandat UNIFAST I appliceras.

OBS:
Néar temporéara broar ska framstallas och man énskar anvanda sig av
prefabricerade kronor som hangande led, lagg bron i vatten 50°C under 5 minuter
eller 1&t den vara under 30 minuter i rumstemperatur innan den &terplaceras
i patientmunnen for att sakerstélla total stelning.

10) Efter avslutad puts, cementera inlagg/krona/bro med ett temporért cement sdsom
FREEGENOL TEMPORARY PACK.

KLINISKT TIPS
Ytan p& den temporéra ersattningen kan tackas med G-COAT PLUS for att erhélla en
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0gglansig yta. For detaljer se bruksanvisningen for G-COAT PLUS.

. Direkt Metod — standardteknik med flera farger

1) Anvand en prefabricerad tand som matchar fargskalan fran Vita enligt tekniken som
beskrivs ovan (Direkt metod, teknik med en farg punkt 1-8).

2) Trimma det incisala omradet pa den temporara ersattningen.

3) Applicera en incisal, emalj eller translucent farg i det incisala omrédet genom att
&teranvanda avtrycket eller applicera med en pensel (brush-on teknik).

4) Fortsatt med (Direkt metod punkt 9).

. Indirekt Mehod — standardteknik med en féarg

1) Framstéll en gipsmodell med standardteknik.

2) Modellera erséattningen med standardteknik och ta ett avtryck/silikonindex.

3) Tack gipsmodellen med en separator sdsom ACROSEP eller MULTI-SEP.

4) Dosera 6nskad mangd UNIFAST II pulver i en gummikopp och tillsatt vatskan.
Blanda snabbt med en plastspatel under 10-15 sekunder. Hall omedelbart
blandningen i avtrycket. Standard pv-tal &r 1g pulver till 0.5mL vatska (1 matt pulver
till 1 matt vétska). Pv-talet kan justeras mellan 2g : ImL och 2g : 1.5mL.

5) Avvakta tills blandningen ar mjukt degaktig.

6) Aterplacera avtrycket p& modellen och h&ll med ett bestamt tryck.

OBS:

UNIFAST I bérjar stelna 1 minut efter blandning. Sakerstall att ovan moment ar
avslutade inom denna tidsgréns. Ifall langre arbetstid 6nskas, férvara pulvret och
vétskan i kylskap under minst 4 timmar.

7) L&t materialet stelna. Stelningstiden &r 3 minuter och 10 sekunder fr&n
blandningsstart.

8) Avlagsna den tempordara ersattningen fran avtrycketlsilikonindex.

9) Rengor insidan pa den temporéra ersattningen med hjalp av en bomullspinne
dréankt i etanol.

10) Justera och finishera p& sedvanligt satt. Satt férsiktigt pa plats p& modellen och
sakerstall att passformen &r god och kontrollera ocklusion. Ifall kantanslutningarna
behover justeras kan nyblandat UNIFAST Il appliceras.

OBS:

Nér temporéara broar ska framstéllas och man énskar anvanda sig av
prefabricerade kronor som héngande led, lagg bron i vatten 50°C under 5 minuter
eller 1at den vara under 30 minuter i rumstemperatur innan den &terplaceras

i patientmunnen for att sakerstélla total stelning.

KLINISKT TIPS
Applicera OPTIGLAZE pé ytan p& den temporara ersattningen fér en hégglansig
estetik. For detaljer se bruksanvisningen for OPTIGLAZE.

11) Efter slutlig polering, cemenetera inlagget/kronan/bron med ett temporért cement
sadsom FREEGENOL TEMPORARY PACK.

Indirekt Metod — standardteknik med flera farger

1) Anvand en prefabricerad tand som matchar fargskalan fran Vita enligt tekniken som
beskrivs ovan (Indirekt metod punkt 1-8).

2) Trimma det incisala omradet pa den temporara ersattningen.

3) Applicera en incisal, emalj eller translucent farg i det incisala omradet genom att
&teranvanda avtrycket/silikonindex, eller genom applicering med en pensel
(brush-on teknik).

4) Fortsatt med (Indirekt metod punkt 9).

Reparation av temporéra ersattningar

| fall en tempordar ersattning maste repareras, ska den avlagsnas fran munnen och de

frakturerade ytorna och angransande omraden ruggas upp. Forse provisoriet med

underskar. Applicera blandat material och &t det stelna. Se ovan fér mer detaljer.

OBS:

Reparationer ska inte goras i munnen.

.REPARATION AV EN FRAKTURERAD PROTES

1) Ta ett avtryck av det tandlésa omradet pa sedvanligt satt och framstall en gipsmodell.

2

3

) Rugga upp de frakturerade och angransande ytorna pa protesen med en borr/frésare.
Nar protesen innehaller metall ska metallytorna ruggas upp med en hardmetallborr,
sandblastras, rengéras med luft samt behandlas med METALPRIMER 1.

) Téack gipsmodellen med en separator sdsom ACROSEP eller MULTI-SEP och placera
den frakturerade protesbasen pa gipsmodellen.

4) Dosera 6nskad mangd UNIFAST I pulver i en gummikopp och tillsatt vatskan.

5
6

Blanda snabbt med en plastspatel under 10-15 sekunder. Hall omedelbart
blandningen i avtrycket. Standard pv-tal &r 1g pulver till 0.5mL vatska (1 matt pulver
till 1 matt vatska). Pv-talet kan justeras mellan 2g : 1mL och 2g : 1.5mL.
OBS:
UNIFAST I bérjar stelna 1 minut efter blandning. Sékerstall att ovan moment ar
avslutade inom denna tidsgréns. Ifall langre arbetstid 6nskas, férvara pulvret och
vétskan i kylsk&p under minst 4 timmar.

) Stelningstiden &r 3 minuter 10 sekunder fran blandningsstart.

) Efter stelning, justera, trimma 6éverskott och putsa p& sedvanligt satt.

KLINISKT TIPS — Brush-on teknik
Som ett alternativ till att blanda pulver och vatska i en gummikopp kan énskad mangd

pi

ulver och véatska doseras i separata gummikoppar. Fukta toppen av penseln med

vétskan och ta dérefter en liten mangd pulver. Applicera blandningen p& ytan och bygg

S

uccesivt upp den temporara ersattningen, modelleringen eller reparationen genom att

repetera proceduren. Med denna teknik &r stelningstiden 3 minuter 30 sekunder fran

bl
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VIK

landningsstart. Rengor penseln med vatskan efter anvandning och/eller under arbetets
ang om det &r nddvandigt.

TIGT

1. Under stelningen kommer materialet genomga en exotermisk reaktion. Nar det ej

S
ul

telnade materialet placeras i munnen ska det avlagsnas innan temperaturen okar for att
ndvika brannsar eller pulpanekros.

2. Anvand inte UNIFAST I for att reparera protesbasmaterial eller for att rebasera
prefabricerade temporéara kronor gjorda av polykarbonat, polysulfon, eller
polyetersulfonbasserad akrylat.

3. Mangden restmonomer kan reduceras genom att man lagger den protetiska

el

rsattningen i vatten under minst 10 minuter innan den cementeras i patientens mun.

4. Det kan handa att sma och tunna delar av blandat material inte stelnar som det ska.
Blandat material ska vara helt stelnat innan det placeras/cementeras i munnen.

FARGER

AL,

A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Clear, No.3 (Rosa), No.8 (Rosa med vener)

FORPACKNINGAR

[

UNIFAST I 2-1 Forpackning

Férpackning innehéller: Pulver 35g A3 (1), Pulver 35g A2 (1), Vatska 40g (42mL) (1),
Forvaringslada i plast (1), Pulvermatt (1), Vatskematt (1), Engangsbégare Nr.2 (5),
Gummikopp (1), Plastspatel (1), Pensel Nr.10 (1)

e

Refillférpackningar

a. Pulver 35¢ (i alla farger)
b. Pulver 100g (i alla farger)

[
d

. Pulver 250g (i alla farger)*
. Pulver 300g (i alla farger)

e. Véatska 40g (42mL)

f.

9
h
i.
j.

Vétska 100g (104mL)

. Vatska 2509 (260mL)

. Férvaringslada i plast
Engéngsbagare Nr.2 (50)
Pensel Nr.10 (1)

*Ej tillgangligt i alla lander.

FORVARING

For

optimala resultat rekommenderas férvara pa en sval plats (4-25°C, 39.2-77.0°F)

ej i direkt solljus.
Hallbarhet: 3ar fran tillverkningsdatm.

VARNING

1
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Vatskan kan latt antandas. Undvik kéllor som kan sjalvantanda. Forvara eller anvand ej
nara 6ppen eld eller i hoga temperaturer.

. Undvik att pulvret, véatskan eller blandningen kommer i direkt kontakt med hud.

Avlagsna med en bomullspellet drénkt i alkohol och spola med vatten.

. Undvik att pulvret, véatskan eller blandningen kommer i direkt kontakt med égonen.

Om sa sker, spola omedelbart med vatten och uppsok lakare.

. Vatskan ar flyktig. Anvands i valventilerade utrymmen. Om blandat material placeras

i munhalan innan det stelnat s& be patienten att andas genom nésan.

. Héll inte tillbaka pulver eller vétska fran gummikoppen till respektive flaska.
. Blanda inte UNIFAST Il med UNIFAST Trad eller ndgra andra akryllatbaserade produkter.
. Anvand inte en pensel eller gummikopp som har anvants till andra akrylataserade produkter

eftersom det kan fordroja eller oméjligora stelning.

. Anvand en mask som skyddar mot damm vid finishering och puts av det stelnat material.
. Vatskan kan bli gul med tiden vilket dock inte paverkar dess funktion.
. Lamna inte vatskan i gummikoppen under en langre tid eftersom dess

hanteringsegenskaper da andras.

. Anvénd alltid handskar, munskydd och skyddsglaségon eller annan personlig

skyddsutrustning.
| séllsynta fall kan produkten orsaka sensibilitet hos vissa personer. Ifall sddana reaktioner
upptrader, avbryt anvandningen av produkten och remittera till lakare.

Vissa produkter som hanvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i

enli

ghet med GHS. Darmed, héll er alltid uppdaterade med vara aktuella

Sakerhetsdatablad. Dessa finner ni p&;
http://www.gceurope.com
Dessa kan ocksa erhallas fran din leverantor.

RENGORING OCH DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM FOR FLERGANGSBRUK: fér att undvika korskontaminering

mel

lan patienter sd fodrar dessa enheter desinfektion pd mellanniva. Efter anvandning,

inspektera omedelbart enheten samt kvalitetsférsamring av etiketten. Ifall skador kan ses,

byt

ut enheten.

SANK INTE NER | DESINFEKTIONSVATSKA. Rengér enheten noggrant och torka den
ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera med en produkt
som &r klassad och registrerad i enlighet med regionala/nationella riktlinjer gallande

infel

ktionskontroll p& mellanniva.

Reviderad senast : 04/2017

Antes de utilizar, leia cuidadosamente
as instrugdes de utilizagéo.

UNIFAST II

RESINA ACRi_LICA AUTOPQLIMERIZAVEL PARA INLAYS, COROAS, PONTES E
RESTAURACOES PROVISORIAS

A ser utilizado apenas por um profissional dentério para as indicagdes recomendadas.

IND!
1.C
2.R

ICACOES RECOMENDADAS
onfecgédo de inlays, coroas e pontes provisorias.
eparacdo de préteses fracturadas.

CONTRA-INDICAGOES
Evitar a utilizagcdo deste produto em pacientes com alergia conhecida ao monémero de
metacrilato ou ao polimero de metacrilato.

INSTRUCOES DE UTILIZAGAO )
A.INLAYS, COROAS E PONTES PROVISORIAS
1. Método Directo — técnica padronizada de uma s6 cor

S

1) Tomar uma impresséo antes de preparar os dentes.

2) Revestir os dentes preparados e o tecido gingival com uma camada fina de
vaselina.

3) Dispensar a quantidade desejada de p6 UNIFAST Il para um copo de borracha e
acrescentar o liquido. Misturar rapidamente com uma espétula de plastico durante
10-15 segundos. Deitar imediatamente a mistura para a area de impresséo
pretendida. A proporgéo padréo de pé/liquido é de 1g de p6 para 0,5mL de liquido
(1 escala de p6 para 1 escala de liquido). A proporgéo pé/liquido pode ser ajustada
entre 29 : ImL e 2g : 1,5mL.

4) Esperar até que a mistura atinja uma consisténcia semelhante a uma massa mole.

5) Colocar a impresséo na boca e pressionar.

NOTA:

UNIFAST Il comega a prender 1 minuto depois de ser misturado. Os passos acima
descritos devem ser concluidos nesse prazo. Se desejar um tempo de trabalho
mais longo, coloque o p6 e o liquido num frigorifico durante mais de 4 horas.

6) Remover a impress&o da boca antes de a reaccéo exotérmica comegar,
aproximadamente 1 minuto e 30 segundos a contar do inicio da mistura. Nesta
fase, o material ainda tem uma consisténcia borrachosa.

7) Deixar o UNIFAST Il polimerizar na impress&o sobre a bancada. O tempo de
polimerizacéo é de 3 minutos e 10 segundos desde o inicio da mistura.

8) Retirar a peca proviséria da impressao.

9) Ajustar e proceder ao acabamento da forma habitual. Ajustar cuidadosamente na
boca e estabelecer uma adaptagdo marginal e oclusédo adequadas.

Pode-se proceder ao rebasamento das margens adicionando uma camada de
UNIFAST Il acabado de misturar.
NOTA:
No caso de confeccionar uma ponte proviséria usando coroas provisorias
pré-fabricadas como ponticos, mergulhe a ponte em agua a 50°C durante 5
minutos ou deixe a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de a colocar
na boca do doente, de forma a assegurar uma presa completa.

10) Depois do polimento final, fixe o inlay/coroa/ponte com um cimento temporario
como o FREEGENOL TEMPORARY PACK.

UGESTAO DE TRATAMENTO

A superficie da pega proviséria pode ser revestida com G-COAT PLUS para um
resultado estético de alto brilho. Consulte as instru¢des de utilizagdo respectivas do
fabricante.
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. Método Directo — técnica padronizada com varias cores

1) Utilize uma tonalidade Vita adequada ao dente conforme acima descrito (Método
Directo, técnica de uma sé cor 1-8).

2) Recorte a area incisal da restauragéo provisoéria.

3) Aplique uma cor incisal, de esmalte ou transliicida na area incisal, reutilizando a
impresséo ou aplicando com um pincel (técnica de pincelagem).

4) Continue no Método Directo 9).

. Método Indirecto — técnica padronizada de uma sé cor

1) Fabrique um modelo de gesso usando uma técnica padronizada.

2) Proceda ao enceramento da restauracéo usando uma técnica padronizada e tome
uma impresséo / chave de silicone.

3) Revista 0 modelo de gesso com um agente separador como o ACROSEP ou o
MULTI-SEP.

4) Dispense a quantidade desejada de p6 UNIFAST I num copo de borracha e
acrescente o liquido, misture rapidamente com uma espatula de plastico durante
10-15 segundos. Deite imediatamente a mistura na area desejada da impresséo /
chave de silicone. A proporgado padréo de pé/liquido é de 1g de p6 para 0,5mL de
liquido (1 escala de p6 para 1 escala de liquido). A proporgéao pé/liquido pode ser
ajustada entre 2g : ImL e 2g : 1,5mL.

5) Espere até que a mistura atinja uma consisténcia semelhante a uma massa mole.

6) Aplique a impress&o no modelo fazendo pressé&o.

NOTA:

UNIFAST I comeca a prender 1 minuto depois de ser misturado. Os passos acima
descritos devem ser concluidos nesse prazo. Se desejar um tempo de trabalho
mais longo, coloque o pé e o liquido num frigorifico durante mais de 4 horas.

7) Deixe o material prender. O tempo de polimerizacé&o é de 3 minutos e 10 segundos
desde o inicio da mistura.

8) Retire a peca provisoéria da impresséo / chave de silicone.

9) Limpe a superficie interna da peca proviséria com uma bola de algod&do embebida
em etanol.

10) Ajuste e proceda ao acabamento da forma habitual. Adapte cuidadosamente o
modelo e estabeleca uma adaptagdo marginal e oclusdo adequadas.
Pode-se proceder ao rebasamento das margens adicionando uma camada de
UNIFAST Il acabado de misturar.
NOTA:
No caso de confeccionar uma ponte proviséria usando coroas provisorias
pré-fabricadas como ponticos, mergulhe a ponte em agua a 50°C durante 5
minutos ou deixe & temperatura ambiente durante 30 minutos antes de a colocar
na boca do doente, de forma a assegurar uma presa completa.

SUGESTAO DE TRATAMENTO

A superficie da pega provisoria pode ser revestida com OPTIGLAZE para se obter
um resultado estético de alto brilho. Consulte as instrugdes de utilizagdo respectivas
do fabricante.

11) Depois do polimento final, fixe o inlay/coroa/ponte com um cimento temporario
como o FREEGENOL TEMPORARY PACK.
. Método Indirecto — técnica padronizada com vérias cores

1) Utilize uma tonalidade Vita adequada ao dente com a técnica acima descrita
(Método Indirecto, 1-8).

2) Recorte a area incisal da restauracéo provisoéria.

3) Aplique uma tonalidade incisal, de esmalte ou translicida na area incisal,
reutilizando a impresséo / chave de silicone ou aplicando com um pincel (técnica
de pincelagem).

4) Prossiga com o Método Indirecto 9).

. Reparacéo de pecas provisérias

No caso de ser necessaria a reparagédo de uma peca provisoria, retire a peca

proviséria da boca e asperize as superficies fracturadas e as areas adjacentes. E

necessario providenciar areas retentivas. Aplique o material misturado e deixe que

este prenda. Para detalhes sobre o processo, veja técnicas anteriores.

NOTA:

As reparacOes ndo devem ser realizadas dentro da boca.

B. REPARAQAO DE UMA PROTESE FRACTURADA
1) Tome uma impresséo da area edéntula da forma usual e confeccione um modelo de

gesso.

2) Asperize as superficies fracturadas e as areas adjacentes da prétese com uma

broca. Se a prétese incluir metal, a superficie de metal deve ser asperizada com uma
broca de carbeto, tratada por jacto de areia, limpa com ar comprimido e tratada com
METALPRIMER II.

3) Revista 0 modelo de gesso com um agente separador como o ACROSEP ou o

MULTI-SEP e coloque a base da prétese fracturada sobre o modelo de gesso.

4) Dispense a quantidade desejada de p6 UNIFAST Ill num copo de borracha e
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acrescente o liquido, mexa rapidamente com uma espétula de plastico durante 10-15
segundos. Deite ou aplique imediatamente a mistura sobre a area fracturada da base
da prétese. A proporcéo padréo de pé/liquido é de 1g de p6 para 0,5mL de liquido
(1 escala de p6 para 1 escala de liquido). A proporgéo pé/liquido pode ser ajustada
entre 2g: ImL e 2g : 1,5mL.
NOTA:
UNIFAST I comeca a prender 1 minuto depois de ser misturado. Os passos acima
descritos devem ser concluidos nesse prazo. Se desejar um tempo de trabalho mais
longo, coloque o po6 e o liquido num frigorifico durante mais de 4 horas.

) O tempo até prender é de 3 minutos e 10 segundos desde o inicio da mistura.

) Depois de prender, proceda aos ajustes, desgaste o excesso de material e faga o
polimento de acordo com a técnica habitual.

SUGESTAO DE TRATAMENTO — Técnica de pincelagem
Como alternativa a misturar o p6 e o liquido num copo de borracha, coloque as

q
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uantidades desejadas de p6 e de liquido em copos de borracha separados. Molhe a
onta do pincel no liquido e com a ponta himida apanhe uma pequena quantidade de
6. Deposite esta mistura sobre a superficie e repita o processo para confeccionar

rogressivamente a peca provisdria ou o padréo, ou proceder a reparagdo. Com esta

técnica, o tempo até prender é de 3 minutos e 30 segundos desde o inicio da mistura.

Li
e

impe o pincel com o liquido depois de terminar ou
nquanto estiver a trabalhar sempre que necessario.

NOTA IMPORTANTE
1. Durante a polimerizacéo (presa) ocorre uma reacgéo exotérmica. Se o material nédo

p
d

olimerizado for colocado na boca, retire-o antes da temperatura comecar a aumentar,
e modo a evitar queimaduras ou necrose da polpa.

2. Nao utilize UNIFAST Il para reparar materiais de base de préteses nem para o rebasar

c
p

oroas provisorias pré-fabricadas em resinas de policarbonato, polissulfona ou
oliéter-sulfona.

3. A quantidade de monémero residual pode ser minimizada mergulhando a prétese em
agua durante pelo menos 10 minutos antes de a cimentar na boca do doente.

4. Porcdes pequenas ou finas do material misturado podem néo prender correctamente.
Certifique-se de que os materiais misturados estdo bem polimerizados (presa

[o]

ompleta) antes de os colocar/cimentar na boca.

CORES

Al,

A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal, Limpido, No.3 (Rosa), No.8 (Rosa Raiado)

EMBALAGENS

1. UNIFAST I Embalagem 2-1
Um kit contém: P6 35g A3 (1), P6 359 A2 (1), Liquido 40g (42mL) (1), Caixa de plastico
(1), Medida de p6 (1), Medida de liquido (1), Prato descartavel Nr.2 (5), Copo de

by

N

j.

“se~ooooe

orracha (1), Espatula de plastico (1), Pincel Nr. 10 (1)

. Embalagens de Reposi¢éo

P6 35¢ (todas as cores)

P6 100g (todas as cores)
P6 2509 (todas as cores)*
P6 3009 (todas as cores)
Liquido 40g (42mL)

Liquido 100g (104mL)
Liquido 250g (260mL)
Caixa de Plastico

Prato descartavel Nr. 2 (50)
Pincel Nr. 10 (1)

*Disponibilidade limitada a apenas alguns paises.

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se, para um étimo desempenho, conserve em local fresco
(4-25°C, 39,2-77,0°F), protegido da luz directa do sol.

Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabrico.

CUIDADO

1

2.

ENENA
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O liquido é inflamével. Evitar a proximidade de fontes de igni¢do. N&o guardar nem utilizar
préoximo do fogo ou temperaturas elevadas.

Evitar o contacto directo do p6, liquido ou mistura com a pele. Em caso de contacto, limpar
com uma bola de algod&o ou uma esponja embebidos em alcool e lavar com agua.

. Evitar o contacto directo do pd, liquido ou mistura com os olhos. Em caso de

contacto, lavar imediatamente com agua e consultar um médico.

. O liquido é volatil. Usar numa area bem ventilada. Se o material misturado for colocado na

boca antes de estar polimerizado, aconselhe o doente a respirar pelo nariz.
Né&o coloque o p6 ou liquido que restou no copo de borracha de volta no respectivo frasco.

. N&o misture UNIFAST Il com UNIFAST Trad nem com qualquer outras resinas acrilicas.
. Né&o utilize um pincel nem um copo de borracha que tenha sido utilizado com outras resinas

acrilicas, pois isso pode atrasar ou inibir a polimerizacao.

. Utilize uma mascara de protecgao contra o pé enquanto procede aos acabamentos e ao

polimento do material polimerizado.

. O liquido pode amarelecer com o tempo, mas isso nédo afecta o seu funcionamento.
. O liquido ndo deve ser deixado no copo de borracha durante periodos de tempo

prolongados, pois isso altera as suas propriedades.

Equipamentos de protecéo individual (EPI) tais como luvas, mascaras e 6culos de seguranca
devem ser sempre utilizados.

Em casos raros, o produto pode provocar reac¢des de sensibilidade em algumas pessoas.
Caso se observem reaccoes desse género, interrompa o uso do produto e consulte um
médico.

Alguns produtos referenciados nas presentes instrugdes de utilizagdo podem ser
classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas

dei
h

nformagéo de seguranca disponiveis em:
ttp://www.gceurope.com

Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

LIM
SIS
paci

PEZA E DESINFEGAO
TEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a contaminag&o cruzada entre
ientes, este dispositivo requer desinfecdo de nivel médio. Imediatamente apés a

utilizag@o inspecionar o dispositivo e rétulo para verificar se h& deterioragdo. Descartar o
dispositivo danificado.
NAO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para evitar a secagem e

acul
infe

mulagdo de contaminantes. Desinfetar com um produto certificado para o controle da
¢do de nivel médio, de acordo com as diretrizes regionais/nacionais.

Ultima revis&o : 04/2017

Mpv atmé T xprion TTapakahovpe
SlaPAacTe TTPOCEXTIKA TIG 08NnYieg Xpriong

UNIFAST I

AYTOMOAYMEPIZOMENH AKPYAIKH PHTINH A MPOZQPINA ENOETA,
STE®ANEZ, FTE®YPEX KAI ENIAIOPOQZEIZ

AlatiBeTal pdvo yia odovTIaTpIKA XPrion Kal yid TIG TIPOTEIVOUEVEG eVOEIEEIS.

MPOTEINOMENEZ ENAEIZEIZ
1. Kataokeur TTpoowpIvidV eVOETWY, OTEQAVWV KAl YEQUPWV.

2.

Emd16p0wan oTTaoPEVWY 050VTOTTOIXIWV.

ANTENAEIZEIZ
ATTOQUYETE TN XPiON TOU TTPOIdVTOG auToU O€ a0BEVEIG UE YVWOTH euaiodnaoia o€
HEOAKPUAIKE povopepn 1 peBakpuAiké TTOAUPEPR.

OAHTIEZ XPHIHZ

A.

@

NMPOZQPINA ENOETA, STEGANEZ KAI TEDQYPEX
1. Apean MéBodog — BaoIKr TEXVIKN Hiag ammoxpwong

1) MapTe éva amoTUTIWHA TTPIV ATTO TNV TTAPATKEUT TOU dovVTIoU.

2) ETKaAUWTE TO TTPOETOINACHEVO BOVTI KAl TOUG YUPW OUAIKOUG IOTOUG HE £Eva
AeTrT6 oTpWHa BadeAivng.

3) E§wBeioTe TNV amaitoupevn ToootnTa okévng UNIFAST Il o€ éva TTAAOTIKO
doxeio avapeIgng kal TTpoaBEaTe TO UYPS. AVapEi§TE TO eiypa Ue TTAAOTIKN
oTrdToula yia 10-15 deutepoAeTrta. ToTroBeTHOTE APECWG TO PEiypa oTnNV
TIPOETOINOOPEVN BETN TOU ATTOTUTTWHATOG. Baaikn avaloyia okdvng mpog
uyp6 1g okévng Tmpog 0,5mL uypou (1 déon okdvng TTpog 1 déon uypou).

H avaloyia okévng Tpog uypo eival Tpooappolopevn PETagy 2g : TmL kai 2g :
1,5mL.

4) MepIYEVETE PEXPI TO PEIYUA VO QTACEI OE QACT HAAOKNG {UUNG.

5) ToTTOBETAOTE TO ATTOTUTIWHUA OTO OTOUA PE TTIEDT.

ZHMEIQZH:

To uAiké UNIFAST I apxier va roAupepiZetal 1 AeTITO HET TNV avAapeign.
BeBaiwBeite 6TI ONOKANPWVETE TA TTAPATIAVW OTASIA HECT OTN XPOVIKH QUTH
Trepiodo. Av emBupeiTe peyaAUTEPO XPOVO Epyaciag, QUAGETE Ta UAIKG OTO
WUYEIO yIa TTEPITTATEPO ATIO 4 WPEG.

6) ApaipéaTe TO ATTOTUTTWHA ATIG TO OTOHA TTPIV ATI6 TNV évapgn TG e§WOepung
avtidpaong, mepimou 1 AeTrTé kai 30 deutepOAeTITa aTTd TNV €vapén TNg
avaPEIgNg. Ze auThv Tn Aon To UAIKS €xel akOPa KOAAWSN ouoTaon.

7) AprioTe To UAIKG UNIFAST III va 0AOKANPWOEI TOV TTOAUPEPITHOS TOU HECA OTO
amoTuTTwpa. O Xp6vog TToAupepiopou gival 3 AeTrTd kail 10 deuTtepOAETTTa ATIO
TV apxr NG avaueigng.

8) AQaIpEDTE TNV TTPOCWPIVI) KATAOKEUN TTO TO ATTOTUTTWHA.

9) AlopBWOTE KAl AEIGVETE TNV TTPOTWPIVH ATTOKATAOTACN PE TO TUVNBITHEVO
TpOTIO0. MNPOCAPUAOTE TNV TIPOCEXTIKG OTO OTOMA Kal BI0pOWATE TNV OPIOKH
Tpocappoyn kai Tn olykAeion. Ta 6pia ptropei va dlopBwBolv TTpocBéTovTag
£va oTpWHA VEou avapepelyuévou uAikou UNIFAST IIL
SHMEIQZH:

Z€ TEPITITWON TTOU KATACKEUAZETE TTPOTWPIVH YEQUPA XPNOILOTIOIDVTAG
TIPOKATAOKEUATHEVEG AKPUAIKEG OTEQAVESG WG YEQUPWHATA, EPBUBIOTE TN
vépupa o€ {eaTd vepo Beppokpaciag 50°C yia 5 AeTrTd } apraTe TNV XWPIG
evoxAnon oe Beppokpacia SwuaTtiou yia 30 AeTITE TTPIV TNV EQAPPOTETE OTO
oTépa Tou aoBevi WoTe va BeRaiwbeiTe yia Tov TTARPN TTOAUPEPIOPS TNG.
10) Meta Tnv TeAIKA Agiavon, GuykoAAROTE TO évBeTO/OTEQAVN/YEQUPQ PE KOVia
TPOOWPIVAG GUYKOAAnong 6Twg n FREEGENOL TEMPORARY PACK.

KAINIKH ZHMEIQZH

H em@dveia TNG TPOCWPIVAG ATTOKATACTACNG PTTOPE va ETTIKAAUQBE pe Eva
oTpwpa G-COAT PLUS yia ammrédoon Tio yuaAIGTEPAG ETTIPAVEING.
Avapepbeite 0TIG 0BNYiEG XPIONG TOU AVTIOTOIXOU KATAOKEUAOTH.

IN]

. Apeon MéBodog — Baoikr} Tex VI TTOAMATTAWY aTTOXPWOEWV

1) Xpnoipgotroijote pia Vita améxpwan mou va Taipiadel Pe 10 dOvVTI OTTwg
TEPIYpAPETal TTApaTavw (Apean MéBodog, TeXVIKNA piag améxpwaong 1-8)

2) TpoxioTe TNV KOTITIKN TTEPIOXT TNG TTIPOCWPIVAG ATTOKATACTAONG.

3) ToTroBeTAOTE piat KOTITIKA aTTéXpwaon A adXpwan adapavTivng A diagaveiag
TNV KOTITIKI TIEPIOXT| ETTAVAXPNOCIUOTIOIWVTAG TO ATTOTUTIWHA 1} TOTTOBETWVTAG
TO PE éva TIVEAAKI (TEXVIKA TTIVEAOU).

4) ZuveyioTe pe 10 0TASI10 9 TNG Apeong MeBodou)

. ‘Eppeon MéBodog — Baaikn TEXVIKN TNG HOVAG aTTOXpwaong

1) KataokeudoTe éva yoWivo EKJayeio Je T ouvnBIopEVn TEXVIKH.

2) AlagOPQWOTE TO KEPIVO OPOIWNA TNG ATTOKATACTAONG KOl TIAPTE éva KAEIDi
GIAIKOVNG aTT6 TO ATTOTUTTWHA.

3) EmkaAUyTe 10 YOWIVO HOVTEAO pE évav SlaxwpIoTIKG TTapdyovTa OTTwG To
ACROSEP 1j To MULTI-SEP.

4) E¢wBeioTe TNV KatdAAnAn ToodéTnTa okévng UNIFAST Il o éva TTAAGTIKG
Soxeio Kal TPooBEaTE UYPY, avapelyvuovTag ypriyopa Ue Pia TAAOTIKNA
omarouAa yia 10-15 SeutepdAeTITa. ToTTOBETAOTE APEOWS TO PEIYUA OTNV
£TMOUPNTA TTEPIOXT) TOU ATTOTUTTWHATOG/KAEISIOU aTT6 GIAIKOVN. H Baoikn
avaloyia okévng Tpog uypod eival 1g okoévng pog 0,5mL uypou (1 d6on
okévng Tpog 1 86on uypou). H avaloyia okévng Tpog uypo eival
Tpocappolopevn PeTagu 2g 1 1mL kai 2g : 1,5mL.

5) Mepipévete péxpl 10 UANIKG va @TAOEI 0TO 0TABIO HAAAKAG {UHNG.

6) EQupUO0TE TO ATTOTUTIWHA OTO YUWIVO EKPAyEio e TTiEon.

SHMEIQZH:

To uhiké UNIFAST I apyidel va TToAupepideTal 1 AeTrTé HeTa TNV apxh TNG
avapeigng. BeBaiwbeite 0TI ONOKANPWVETE Ta TTAPATTAVW BripaTa péoa € QUTAV
TNV XPOVIKA Tepiodo. Av amraiTeital ueyaAUTEPOG XPOVOG epyaciag, QUAGETE Tn
OKOVN KAl TO UypO OTO YUYEIO yIa TTEPICOOTEPO OTTO 4 WPEG.

7) EmTpéwTe 010 UAIKS va TToAupEpIaTEi. O XpOvog TTOAUPEPIOHOU gival 3 AeTTTd
kal 10 SeuTePOAETITA AT TNV APXT| TNG AVAPEIENG.

8) AQaIpEaTe TNV TIPOCWPIVI KATAOKEUN aTTd TO ATTOTUTTWHA/KAEIST OIAIKOVNG.

9) KaBapioTe TNV eCWTEPIKA ETTIPAVEIR TNG TIPOOWPIVAG KATAOKEUAG e BUCHA
BAuBAKOG EPTTOTIOPEVO OE AIBAVOAN.

10) TpoTroToINOTE KAl AEIAVETE TNV ATTOKATACTACT KATA TO YVWOTO TPOTTO.
MpocapudaTE TNV TTPOCEXTIKG OTO EKUAYEIO Kal BI0pBWOTE TNV OplaknA
Tpocappoyn Kai Tn oUykAeion. Ta 6pia pTropouv va BeATIwBoUV TTpooBETovTag
éva oTpwHa véou peiypatog UAikoU UNIFAST IIL
ZHMEIQZH:

S€ TEPITITWON KATAOKEUAG TIPOTWPIVAG YEQUPAG e XPAON
TIPOKATACKEUAOUEVWY OKPUAIKWY OTEQAVWV WG YEQUPpWHATA, EUBUBioTE TN
vépupa o€ {eaTd vepo Beppokpaciag 50°C yia 5 AeTrTd i} apraTe TNV
avevoxAnTn yia 30 AeTTTé TTpIv TNV TOTTOBETAOETE GTO GTOUA TOU ACOEVH WOTE
va BeBaiwBeite yia Tov TTAR PN TTOAUPEPIOPS TNG.

w

KAINIKH ZHMEIQZH

H em@dveia TNG TPOCWPIVAG ATTOKATACTAONG UTTOPE( VA ETTIKAAUPOET pe éva
oTpwpa OPTIGLAZE yia amédoon peyaAlTepng oTIATTVOTNTAG. AvagepBeiTe
aTIG 08NYiEG XPraNG TOU AVTIOTOIXOU KATAOKEUGOTH.

11) MeTd TV TEAIKA Agiavan ouyKOAAROTE TO TIPOCWPIVO £VBETO/OTEQAVN/VEQUPT
He pia kovia TTpoowpIvig ouykoAAnong 6Tmwg n FREEGENOL TEMPORARY
PACK.

. ‘Eppeon MéBodog — Baaikr TeXVIK TTOAAATIAWY OTTOXPWOEWY

1) Xpnoipotroijote pia Vita améxpwan mou TaIpIGdel Pe TO OVTI OTTWG
TEpIypageTal Tapatavw (Epueon MéBodog, 1-8).

2) TpoxioTe TNV KOTITIKA TTEPIOXA TNG TIPOCWPIVAG ATTOKATACTACNG.

3) ToTroBeTAOTE pia KOTITIKA aTTOXpWaon, A aTTéXpwan adapavTivng f diaaveiag
OTNV KOTITIKN TTEPIOXT] ETTAVAXPNOCIJOTTOIWVTAG TO ATTOTUTTWHA/KAEIDI OIAIKOVNG
| XPNOIPOTTIOIWVTAG £va THIVEAAKI (TEXVIKHA TTIVEAOU).

4) ZuvexioTe pe To BAPA 9 TNG EPPETNG TEXVIKAG.

Emd16p0wan TpoowpIvIV aTTOKATAOTACEWY Z€ TIEPITITWON TTOU aTTaITEITaI

£mMBIOPOWAN O€ Hia TTPOCWPIV ATTOKATACTACN, AQAIPETTE TNV ATIO TO OTOUA KAl

adpPOoTTOINaTE PNXAVIKA TIG OTTACPEVEG ETTIPAVEIEG KAI TIG TIAPOKEIPEVES TTEPIOKEG.

SNUIOUPYAOTE UTTOOKAPEG.

ToToBeTOTE avauePelyPEVO UAIKO Kal GQraTeE TO va TTOAUPEPIOTEL. MNa

AetrTopépeieg BA. TTapaTrdvw.

ZHMEIQZH:

O1 emdlopBwaoelg Sev TTPETTEN va YivovTal EVOOTTOUATIKG.

IS

o

EMIAIOPOQSH $MASMENHZ OAONTOZTOIXIAZ

1) NapTe amoTUTTWHA TNG VWIS TTEPIOXAG ME TO oUVNBITHEVO TPATTO KAl
SNUIOUPYAOTE £va YUOWIVO EKPAYEiO.

2) ABpOTTOINGTE UNXAVIKA TN OTIACHEVN ETTIQAVEIR KAl TIG TTAPAKEIUEVEG TIEPIOXES
NG odovTooToIxXiag Pe TN Xxpron eyyAu@idag. Av n odovTooTolxia TTEPIEXE]
HETAAAIKO OKEAETO auTdG TTPETTEI va adpoTroinBei Pe eyyAu@ida TouykaTeviou, va
QaUHOBOANBE], va KaBapIoTel Ue aépa Kal va TIPOETOINACTE! JE TNV EQApPHOYH TOU
Tapayovia METALPRIMER 1L

3) EmikaAUyTe TO YOWIVO HOVTEAO pE Eva OTPWHA SlaxwpIoTIKoU TTapdyovTa OTTwg
10 ACROSEP 1 To GC MULTI-SEP kai ToTTo8eTOTE TN 0TTacpévn Baon Tng
odovToaTolxiag oTn B€an TNG OTO EKPAYEIO.

4) E€wBeioTe TNV kaT@AANAN TTog6TnTa 0KGVNG UNIFAST Il o€ TAQGTIKG SoXEiO
QAVAUEIGNG Kal TIPOOBECTE TOU UYPS, avapeifTe ypriyopa Pe TTAQOTIKE OTTATOUAG
yia 10-15 SeuTePOAETITA. TOTTOBETAOTE APETWG TO PEIYHA OTN OTTACHEVN TTEPIOXNA
Tng odovToaToixiag. H Baoikr avahoyia okévng Tpog uypod gival 1g okévNgG TTPog
0,5mL uypou (1 86an okévng pog 1 56an uypou). H avaloyia okévng TTpog
uypo eival TTpooappofopevn PeTagl 2g : 1mL kai 2g : 1,5mL.

SHMEIQZH:

To UNIFAST IT apyidel va ToAupepidetal 1 AeTrTé uetd TV avdaueign. BeBaiwBeite
OTI OAOKANPWVETE Ta TTApaTTdvw BrpaTa aTn SIGPKEIQ QUTOU TOU XPOVIKOU
S1a0TAPATOG. AV gival eTBUPUNTOG HEYAAUTEPOG XPOVOG Epyaaiag QUAGETE Tn okdvn
Kal TO Uypd OTO YUYEIO YIa TTEPIOTOTEPO ATIO 4 WPEG.

5) O xp6vog ToAupepiopou givar 3 AeTrTa Kai 10 deutepOAeTTTa AT TNV ApXH TNG
avapegng.

6) MeTd TOV TTOAUMEPIOPO EKTPOXIOTE KAl AQAIPESTE TIG TIEPITTIEG KAl OTIABWOTE TNV
odovToaTolxia PE To ouvNBIoHEVO TPOTTO.

KAINIKH ZHMEIQZH — Texvikn mivéAou

Qg eVaAAAKTIKA TEXVIKH TNG KOIVAG AVAUEIENG OKOVNG Kal uypoU aTo id1o TTAAOTIKG
Soxeio, pTropeite va e§wBEeioETE TNV £TOUUNTA TTOTOTNTA OKOVNG KAl UYPOU O€
S1aQOPETIKA TTAACTIKG Soxeia. YypAaveTe TN HUTN TOU THIVEAOU GTO UYPO Kal TTAPTE e
auTtd pIKPr TTOOOTNTA OKOVNG. TOTTOBETACTE TO Piypa QUTO OTNV ETTIQPAVEIA Kal
TIPOOJBEUTIKG SNUIOUPYAOTE TO OXI A TNG TIPOOWPIVAG ATTOKATACTAONG i
emdlopBwaTe TNV eTTavalapBdavovTag Tn diadikagia. Me Tnv TEXVIKA auTr], 0 XpOvog
TroAupEPIOUOU €ival 3 AeTTTd Kal 30 SeUTEPOAETITA ATIO TNV apyn TNG avapeigng. Av
XpelddeTal kaBapioTe T0 TVEAO pE UYPS PETE TN XPAON ) KATA TN SIGPKEIA TNG
epyaciag.

ZHMANTIKH MAPATHPHZIH

1.

N

w

>

Katd tn didpkeia Tou Tohupepiopou Aafaivel xwpa pia e§wbepun avtidpaaon.

‘Otav 10 amoAUpEPIoTO UAIKS TOTTOBETNOEI OTO OTOUA, AQAIPETTE TNV ATTOKATACTAON
TIPIV aTTd TNV Avod0 TNG BEPPOKPATIAg TIPOG ATTOPUYT UTTEPBEPPAVONG 1) VEKPWONG
TOU TTOAQOU.

. Mnv xpnoipotroioete 1o UAIKG UNIFAST I yia Tnv emdidpObwaon Bdoewv

030VTOOTOIXIWV 1] YIO TNV AVAYOUWON TTPOKATACKEUATHEVWY TIPOCWPIVWV
oTEQAVWV TTOAUKApPBOGUAIKEG, TTOAUBEIOUXEG 1} TTOAUIBEPOEIOUXES PNTIVES.

. To TT006 TOU UTTOAEITTOUEVOU HOVOUEPOUG UTTOPET VO HEIWOET epBaTrTiovTag TN

TIPOCWPIVHA ATTOKATAGTACN GTO VEPS yia TOUAGXIGTOV 10 AETITA TTpIV aTré Tn
OUuyKOAAnon oTo oTOHA TOU aoBevh.

Mikp£g 1} AETTTOU TTaXOUG TTOTOTNTEG AVAPEPEIYUEVOU UAIKOU PTTOPET va unv
TTOAUEPIOTOUV IKAVOTTOINTIKG. BeBaiwOeiTe 6T TO avapepelypévo UAIKOS eival
TARPWG TTOAUPEPICUEVO TTPIV TNV TOTTOBETNON/CUYKOAANCN GTO OTONA.

ANOXPQZEIZ

A1

, A2, A3, A3.5, B2, E3, KomrTik}, Ala@dveia, No.3 (Pog), No.8 (Pog pe ayyeia)

ZYZKEYAZIEZ

1.

2.

Al

2uokeuaoia UNIFAST I 2-1

To oet mepiéxer: Tkovn 35g A3 (1), Zkévn 359 A2 (1), Yypo 40g (42mL) (1),
MAaoTikA ocuokeuaoia (1), AocipeTpo okdvng (1), AoaipeTpo uypou (1), Aoxeia piag
xprong No.2 (5), MAaaTikd doxeio (1), MAaoTikr omrdTouAa (1), MiveAdki No.10 (1)
AVTOANOKTIKEG ZUOKEUOOTEG

a. Zkovn 359 (o€ OAEG TIG ATTOXPWOEIG)

B. Zkoévn 100g (o€ OAEG TIG ATTOXPWOEIG)

Y. Zkovn 2509 (o€ OAEG TIG ATTOXPWOEIG)*

d. Zkovn 300g (o€ 6AEG TIG ATTOXPWOEIG)

€. Yypo 40g (42mL)

oT. Yyp6 100g (104mL)

Z. Yyp6 2509 (260mL)

n. MAacTikA Brikn

6. Aoyxeio avapeigng piag xpriong No.2 (50)

1. MiveAdki No.10 (1)

1aTIBETAI OE TTEPIOPICHEVO APIBUS XWPWV.

OYAAZH

Ma 18avikf amédoon GUGTAVETAI N QUAGETE TO UAIKG O€ dpooepd PEPOG
(4-25°C, 39,2-77,0°F) pakpid amo tnv dueon €kBeon Tou nAlakoU QwToG.
Aidpkeia {wng: 3 xpdvia atrd TNV nUEPOuNVia TNG TTapaywyng.

MNPOZOXH

1
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. To uypo eival e0QAEKTO. ATTOQUYETE TTNYEG AVAPAEENG. MNV QUAACETE i} XPNOIPOTIOIEITE TO
UAIKG KOVTE OTN QwTIA 1} 0€ UYNAR Beppokpaoia.

. ATTOQUYETE TNV GUECT ETTAPT TNG OKOVNG, TOU UYPOU I} TOU PEIYPATOG HE TO Bépua.

Z€ TEPITITWON ETTAPHG OKOUTTIOTE TO UAIKO pE yada 1 BAUBAKI EUTTOTIOPEVO HE OIVOTTVEUUO

Kal EETTAUVETE e vepod. ATTOQUYETE TNV AUECT ETTAQPN TNG OKOVNG, TOU UYPOU, I} TOU

HEIYPaTOG PE TOUG 0PBaAPOUG. Z€ TTEPITITWAN ETTAPHG EETTAUVETE pe GpBOvo vepd Kal

avalnTeioTe 1TPIKI GUPBOUAL.

To uypo eival TTTNTIKO. H Xprion Tou TTPETTEl va YIVETAI O€ XWPO TTOU aePIZeETal KAAd.

Av avapePelypévo UAIKO TOTTOBETNBET 0TO GTOPA TIPIV TOV TTOAUPEPIOUOG TOU CUMBOUAEUOTE

Toug aoBeveig va avatvéouv amd T piTn.

Mnv eTTavayUoeTe To UyPO fj TN OKOVN TTOU TTEPITCEVEl OTA TTAAOTIKG doxEeia avaueigng

oW OTO PTTOUKAAI TNG CUOKEUATTAG.

Mnv avapeigete To UAIkG UNIFAST I pue To UNIFAST Trad 1) GAAa TTpoiovTa akpUAIKWV

PNTIVAV.

Mnv xpnoigoTroleite TIVEAAKI 1} TTAAOTIKG SOXEIO TTOU EixXe XpNoIpoTroNBei e GAAN

akpUAIKA pNTivn KaBwg PTropei va TpokAnBei kaBuoTtépnon i avacToAn Tou

TTOAUPEPIOHOU.

XpPNOIPOTIOINOTE TIPOCTATEUTIKA HAOKA KaT aTn Agiavon kal aTiABwon Tou

TTOAUPEPITPEVOU UAIKOU.

To uypd UTTOPEi va Yivel KiTpIVO PE TNV TTGPOSO Tou XpOvou, ahAd auTo Sev eTTnpeddel Tn

AEITOUPYIKOTNTE TOU.

10. To uyp6 Bev TTPETTEI VA TTAPAUEVEI OTO TTAACTIKG S0oXEio avapelgng yia peydAo Xpovikd

SiaoTnpa kabwg petaBarlovTal ol 1B16TNTEG XEIPIOPOU TOU.

. Mpoowikég e§omAIopdg acaAeiag (MEA) OTTwG yavTia, JAOKEG KAl TIPOOTATEUTIKG
YUaAIG TTPETTEI TTAVTA VA XpNoluoTroloUvTal.

. Z€ OTIAVIEG TTEPITITWOEIG TO TIPOTOV UTTOPET va TIPOKAAEDEI UTTEPEUAIOBNOia o€ KATTOIO
daropa. Av TapatnpnBouv TETOIEG avTIBPAOEIG, SIAKOWTE TN XPrON TOU TTPOIGVTOG Kal
avadnTAoTE 1aTPIKH GUPBOUAR.

KaTroia até ta mpoiévTa Tou avagépovTal aTig Tapouoeg Odnyieg Xprong ptropei va

T

EivounBoulv wg emikivduva oupgwva Je To GHS. EgoikeiwBeiTe pe TIg 0dnyieg

ao@aAeiag ou diatiBevTal oTn dielBuvon:

http://www.gceurope.com

Emiong ptropeite va Tig TapaAdpeTte atmd Tov TpounBeuTH 0ag.

KAGAPIZMOZ KAl ANTIZHWIA

ZYZTHMATA AOXOMETPHZHZ NMOAAANAHZ EGAPMOIHE: yia Thv atro@uyr
BS1a0TAUPOUNEVNG ETTIHOAUVONG PETAEU TWV ACOEVWV N TUOKEUN QUTH aTTAITEl HETPIOU
Babuou atmooTeipwon. AJEOWG PETA TN XPrON ETTIOEWPNOTE TN CUCKEUN Kal TNV ETIKETA

™

G yla mBavR PJETATITWAN TNG KATAOTACGNG TNG. ATTOPPIYTE TN CUOKEUN av €XEl

KATAOTPAPEI.
MHN EMBANTIZETE TH ZYZKEYH. KaBapioTe oX0AaoTIKG TN OUOKEUN TTPOG aTTOQUYN

&n

pPAVONG KAl CUTOWPEUONG HOAUCHATIKWV OTOIXEIWV.

ATTOOTEIPWOTE PE VA UETPIOU BABUOU EYKEKPIMEVO AVTIONTITIKO TTPOIGV 1ATPIKAG XPrioNng
oUP@wva PE TIg TOTKEG/eBVIKEG OBnyieg.

Te

AeuTaia avaBewpnon kelpévou : 04/2017
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